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Prior to use, carefully read  
the instructions for use. EN

Instruction for Use for REFILLS

GRADIA™ PLUS
MODULAR COMPOSITE SYSTEM  
FOR INDIRECT RESTORATIONS

For use only by a dental professional in the 
recommended indications.

INDICATIONS
1. Crown and Bridgework (with metal backing).
2. Metal free restorations: Jacket Crowns, Inlays, 

Onlays and Laminated Veneers.
3. Implant superstructures.
4. Reproduction of gum tissue for crown restorations.

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known 
methacrylate monomer and methacrylate polymer 
allergies.

IRRADIATION TIME AND CURING UNIT

Curing  
unit

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Step-
mode** 

 Full-
mode

Pre-
Cure** 

Final 
cure

OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

* For one surface of a single crown.
** Distance from light source : 3cm.
*** Thickness: 0.1mm or less.

CAUTION
1. In rare cases, this product may cause sensitivity 

in some people. If such reactions are experienced, 
discontinue the use of the product and consult a 
physician.

2. Wear eye protection and plastic or rubber gloves 
during operation in particular to avoid direct 
contact with paste and air inhibited resin layers in 
order to prevent possible sensitivity.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, DIE 
HARDNER, GC METAL PRIMER II / GC METAL 
PRIMER Z and GC CERAMIC PRIMER II are highly 
flammable liquid and vapour. Do not use near 
naked flame. Keep away from sources of ignition. 
Keep away from direct sunlight.

4. After dispensing, use immediately and replace 
caps on syringe or bottle.

5. When adjusting or polishing the veneer surface, 
use a dust collector and wear a dust mask to 
avoid inhaling dust.

6. In case of contact with oral tissues or skin, 
immediately remove with cotton. Flush with 
water.

7. In case of contact with eyes, immediately wash
the eye with copious amounts of water and seek 
medical attention.

8. This product should not be used for malocclusion, 
clenching or bruxism.

9. At the time of cementation, sandblast the inner 
surface of metal free restorations, and then be 
sure to treat the inner surface with a silane 
coupling agent (e.g. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Dispose all waste according to local regulation.
11. To prevent cross contamination between 

patients, do not reuse the dispensing tip.
12. The dispensing tip cannot be sterilized in an 

autoclave or chemiclave.
13. Wear protective eye glasses during light curing.
14. Lower light intensity may cause insufficient curing.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in  
a cool place (4-25°C / 39.2-77.0 °F) away from high 
temperatures or direct sunlight.  

Some products referenced in the present IFU may be 
classified as hazardous according to GHS.
Always familiarize yourself with the safety data 
sheets available at:
http://www.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

Last Revised: 07/2019

Преди употреба, внимателно  
прочетете инструкциите за употреба. BG

Инструкции за употреба на допълнителните 
шприци

GRADIA™ PLUS
МОДУЛНА КОМПОЗИТНА СИСТЕМА ЗА 
ИНДИРЕКТНИ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

За употреба само от дентални професионалисти 
според препоръчаните индикации.

ИНДИКАЦИИ
1. Корони и Мостови конструкции (с метална 

основа).
2. Безметални възстановявания: Обвивни корони, 

Инлеи, Онлеи и Фасети.
3. Имплантни надстройки.
4. Възпроизвеждане на гингивата при 

възстановяване с корона.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
Не използвате този продукт при пациенти с 
известна алергия към метакрилатен мономер и 
полимер.

ВРЕМЕ НА ОБЛЪЧВАНЕ И 
ФОТОПОЛИМЕРИЗИРАЩ УРЕД
Фотопо-
лимеризи-
ращ
уред

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Стъпков 
режим**

 Пълен 
режим

Препо-
лимериза-

ция** 

Окончател-
но 

полимери-
зиране

OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

* За една повърхност на една корона.
** Разстояние от фотополимеризиращия уред : 
3cm.
***Дебелина: 0.1mm или по-малко.

ВНИМАНИЕ
1. В редки случаи продуктът може да предизвика 

чувствителност у някои хора. При такива 
реакции прекратете употребата на продукта и 
се обърнете към лекар.

2. Носете защитни очила и нитрилни или 
латексови ръкавици по време на манипулация , 
за да предотвратите директен контакт с 
пастата и кислородно инхибирания 
композитен слой, за да избегнете евентуална 
чувствителност.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) и CERAMIC PRIMER II (GC) са високо 
запалими и летливи течности. Дръжте далеч от 
топлина, горещи повърхности, искри, открит 
огън и други запалими източници. Дръжте 
далеч от директна слънчева светлина. Дръжте 
опаковката плътно затворена. Съхранявайте на 
проветриво място. Дръжте на хладно.

4. След дозиране, използвайте незабавно и 
върнете капачката обратно на шприцата или 
бутилката. 

5. При ажустиране или полиране на фасетната 
повърхност, използвайте аспиратор за прах и 
носете защитна маска,
за да предотвратите вдишване на прах.

6. В случай на контакт с оралните тъкани или 
кожата, незабавно отстранете с памучен 
тупфер. Измийте с вода.

7. В случай на контакт с очите, незабавно измийте 
обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

8. Този продукт не може да бъде използван при 
малоклузии, стискане или бруксизъм.

9. По време на циментирането, песъкоструйте 
вътрешната повърхност на безметалното 
възстановяване, а след това 
покрийте със силан (Например CERAMIC 
PRIMER II (GC)).

10. Изхвърляйте според местните разпоредби.
11. За да избегнете кръстосана контаминация 

между пациентите, не използвайте повторно 
дозиращия накрайник.

12. Дозиращият накрайник не може да бъде 
стерилизиран в автоклав или хемиклав.

13. Носете защитни очила по време на 
фотополимеризиране.

14. По-нисък интензитет на светлината може да
доведе до недостатъчно полимеризиране.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимално представяне, съхранявайте на 
хладно място (4-25°C / 39.2-77.0 °F) далеч от високи 
температури или
директна слънчева светлина.

Някои продукти, споменати в настоящите 
инструкции, могат да бъдат определени като 
опасни съгласно GHS.
Винаги се запознавайте с информационните 
данни за безопасност, налични на: http://www.
gceurope.com

Те също така могат да бъдат изискани от Вашия 
доставчик.

Последна проверка: 07/ 2019

Před použitím si pozorně  
přečtěte návod k použití. CS

Návod k použití pro DOPLŇKOVÁ BALENÍ

GRADIA™ PLUS
MODULÁRNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM PRO 
NEPŘÍMÉ DOSTAVBY

Určeno k použití výhradně v dentální praxi v 
doporučených indikacích.

INDIKACE
1. Korunky a můstky (s kovovou kapničkou).
2. Nekovové dostavby: plášťové korunky, inleje, 

onleje, estetické fazety.
3. Suprastruktury implantátů.
4. Reprodukce dásňových odstínů pro korunkové 

dostavby.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte tento produkt u pacientů se známou 
alergií na metakrylátový polymér a monomér.

DOBA POLYMERACE A LAMPY

Lampa
LABOLIGHT  

DUO
STEP-

LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Step-
mode** 

 Full-
mode

Předpoly-
merace**

Konečná 
polymerace

OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

*Jednotlivé vrstvy.
** Vzdálenost od zdroje světla: 3cm.
***Tloušťka: 0.1mm nebo méně.

UPOZORNĚNÍ
1. V ojedinělých případech může výrobek vyvolat u 

některých osob přecitlivělost. V takovém případě 
přerušte používání výrobku a obraťte se na lékaře.

2. Noste ochranné brýle a plastové nebo gumové 
rukavice během práce, zejména během přímého 
styku s pastou a vzduchem inhibovanou vrstvou 
pryskyřice s cílem zabránit možné citlivosti.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) a PRIMER II (GC) jsou vysoce hořlavé kapaliny 
a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
vznícení. Chraňte před přímým slunečním 
zářením. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Skladujte na dobře větraném místě. uchovávejte v 
chladu.

4. Po otevření okamžitě použijte a vyměňte krytky 
na stříkačkách nebo lahvičkách. 

5. Při úpravě nebo leštění povrchu fazet používejte 
odsávání prachu a protiprachovou masku, aby se 
zabránilo
vdechování prachu.

6. Při kontaktu s tkání dutiny ústní nebo kůží 
okamžitě odstraňte s bavlnou. Opláchněte vodou.

7. Při kontaktu s očima ihned vypláchněte oči 
velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou 
pomoc.

8. Tento výrobek nepoužívejte v případě 
malookluze, clenchingu nebo bruxismu.

9. V případě fixace na vnitřní povrch nekovových 
dostaveb tyto opískujte a nezapomeňte na tento 
vnitřní povrch nanést silanizující prostředek (např. 
CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Veškerý odpad likvidujte v souladu s místními 
předpisy.

11. Aby se zamezilo křížové kontaminaci mezi 
pacienty, nepoužívejte dávkovací koncovku
opakovaně.

12. Dávkovací koncovku není možné sterilizovat v 
autoklávu, ani v chemiklávu.

13. Během polymerace používejte ochranné brýle.
14. Nižší intenzita světla může zapříčinit 

nedostatečnou polymeraci.

SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje 
skladovat na chladném místě (4-25°C/ 39.2-77.0 °F) 
mimo dosah vysokých teplot a slunečního záření. 

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k 
použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné 
podle GHS.
Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k 
dispozici na adrese: http://www.gceurope.com

Můžete je také získat u svého dodavatele.

Hlášení nežádoucích účinků:   
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím 
účinku, reakci či podobných událostech, které jsou 
spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně 
těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, 

Prije uporabe pažljivo pročitati upute. HR

Upute za uporabu za NADOPUNE

GRADIA™ PLUS
MODULARNI KOMPOZITNI SUSTAV ZA 
INDIREKTNE RADOVE

Samo za stručnu dentalnu uporabu u preporučenim 
indikacijama.

INDIKACIJE
1. Krunice i mostovi (s metalnom osnovom).
2. Radovi bez metala: potpune kompozitne krunice, 

inleji, onleji i estetske ljuske.
3. Superstrukture implantata.
4. Reprodukcija gingive.

KONTRAINDIKACIJE
Izbjegavati uporabu ovog proizvoda kod pacijenata 
s poznatom alergijom na metakrilat monomer i 
metakrilat polimer.

VRIJEME OSVJETLJAVANJA I SVJETLO ZA 
POLIMERIZACIJU
Svjetlo za
polimeriza-
ciju

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Način rada 
u fazama

(step 
mode)** 

 Način rada 
potpune
funkcije  

(full mode)

Predpoli-
merizaci-

ja**

Završna
polimeri-

zacija

OPAKER -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sek.* 3 min.  10 sek.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sek.* 90 sek. 10 sek.*  5 min.

* Za jednu površinu jedne krunice.
** Udaljenost od izvora svjetla: 3 cm.
***Debljina: 0,1 mm ili manje.

UPOZORENJE
1. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može 

uzrokovati osjetljivost kod nekih osoba. U takvim 
reakcijama valja odmah prekinuti uporabu 
proizvoda i potražiti liječnika.

2. Nositi zaštitu za oči i plastične ili gumene rukavice 
tijekom rada, osobito kako bi se izbjegao direktni 
dodir s pastom i zračno inhibiranim slojevima 
kompozita i spriječila moguća osjetljivost.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID (LP TEKUĆINA ZA 
RAZRJEĐIVANJE), SEPARATOR (SEPARATOR), DIE 
HARDNER (SREDSTVO ZA STVRDNJAVANJE), 
METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z (GC) i 
CERAMIC PRIMER II (GC) su visoko zapaljive 
tekućine i pare. Ne koristiti pored otvorene vatre. 
Držati ih dalje od izvora paljenja. Držati ih dalje od 
direktne sunčeve svjetlosti.

4. Proizvod nakon doziranja odmah koristiti te 
odmah poklopiti štrcaljke ili bočice. 

5. Pri prilagodbi ili poliranju površine estetske ljuske, 
koristiti skupljač prašine i zaštitnu masku kako bi 
se izbjeglo udisanje prašine.

6. U slučaju dodira s oralnim tkivima ili kožom, 
odmah odstraniti vatom. Isprati vodom.

7. U slučaju dodira s očima, odmah isprati oči 
velikom količinom vode i potražiti liječnika.

8 Ovaj se proizvod ne smije koristiti kod 
malokluzije, stiskanja zubi ili bruksizma.

9. Pri cementiranju unutarnju površini bezmetalnih 
radova pjeskariti i zatim na nju nanijeti silansko 
sredstvo za spajanje (npr. CERAMIC PRIMER II 
(GC)).

10. Sav otpad zbrinuti sukladno lokalnim propisima.
11. Nastavak za doziranje koristiti jednokratno da bi 

se izbjegla kontaminacija između pacijenata.
12. Nastavak za doziranje se ne može sterilizirati u 

autoklavu ili kemiklavu.
13. Nositi zaštitne naočale za vrijeme svjetlosne 

polimerizacije.
14. Slabije svjetlo može uzrokovati nedovoljno 

stvrdnjavanje.

ČUVANJE
Za najbolje rezultate preporuča se čuvanje na 
hladnom mjestu (4-25°C/ 39.2-77.0 °F) daleko od 
visokih temperatura ili direktnog sunčevog svjetla. 

Neki proizvodi navedeni u aktualnim Uputama za 
uporabu mogu se klasificirati kao opasni sukladno 
Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i 
označavanja kemikalija (GHS). Uvijek se treba 
upoznati sa sigurnosno-tehničkim listovima 
proizvoda koji su dostupni na:  
http://www.gceurope.com

Mogu se zatražiti i od dobavljača.

Datum zadnje revizije: 07/2019

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

Használati útmutató az utántöltőkhöz

GRADIA™ PLUS
MODULÁRIS KOMPOZIT RENDSZER AZ INDIREKT 
HELYREÁLLÍTÁSOKHOZ

Felhasználását csak szakképzett fogászati 
személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási 
területen.

INDIKÁCIÓS TERÜLETEK
1. Koronák és hidak (fémvázzal)
2. Fémmentes restaurációk: jacket koronák, inlay-k, 

onlay-k, héjak
3. Implantációs szuprastruktúrák
4. Ínyszövet reprodukálása koronákhoz

ELLENJAVALLATOK
Kerülje az anyag használatát metakrilát-monomerre 
és metakrilát-polimerre érzékeny páciensek esetén.

MEGVILÁGÍTÁSI IDŐ ÉS KÉSZÜLÉK

Készülék
LABOLIGHT  

DUO
STEP-

LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Fokozatos 
mód** 

 Teljes mód
Előpolime-

rizálás** 

Végső 
polimerizá-

lás
OPAQUE -  1 perc. -  1 perc.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 mp.* 3 perc.  10 mp.* 3 perc.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 mp.* 90 mp. 10 mp.*  5 perc.

* Egy felszínre értve egy szólókorona esetén
** Fényforrástól való távolság: 3 cm.
***Vastagság: maximum 0,1 mm.

FIGYELMEZTETÉSEK
1. Néhány esetben érzékenység léphet fel az anyag 

alkalmazásakor. Amennyiben allergiás tüneteket 
mutat a termékkel szemben, függessze fel az 
anyag használatát, forduljon orvoshoz.

2. A felhasználás közben viseljen műanyag- vagy 
gumikesztyűt, hogy elkerülje a közvetlen 
érintkezést a pasztával és az inhibíciós réteggel, 
így megakadályozva az esetleges érzékenységet.

3. A LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) és CERAMIC PRIMER II (GC) erősen gyúlékony 
folyadékok és gőzök. Tartsa távol őket hőtől, forró 
felületektől, szikráktól, nyílt lángoktól és egyéb 
gyújtóforrásoktól, közvetlen napfénytől. 

4. Kiadagolás után azonnal helyezze vissza a 
zárókupakot a fecskendőre vagy az üvegre. 

5. A héj felszínének kialakításakor és polírozásakor 
használjon porgyűjtőt és viseljen maszkot, hogy 
elkerülje a por belélegzését.

6. Amennyiben az anyag a szájszövetekkel vagy 
bőrrel érintkezik, azonnal távolítsa el vattával, 
majd öblítse ki vízzel.

7. Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal
mossa ki a szemet bő vízzel, majd forduljon 
orvoshoz.

8. A termék nem használható okklúziós zavarok, 
csikorgatás és szorítás esetén.

9. A beragasztás idején homokfúvóval tisztítsa le a 
fémmentes helyreállítás belső felületét, majd 
mindenképpen kezelje egy szilanizáló anyaggal 
(pl. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. A keletkező hulladékot a helyi rendelkezéseknek 
megfelelően kezelje.

11. A páciensek közötti keresztfertőzés elkerülésének 
érdekében ne használja többször ugyanazt a 
csőrt.

12. Az adagolócsőr nem sterilizálható autoklávval 
vagy kemiklávval.

13. Viseljen védőszemüveget a polimerizálás során.
14. Az alacsonyabb fényintenzitás sikertelen 

polimerizációt eredményezhet.

TÁROLÁS
Az optimális eredmény érdekében tárolja hűvös 
helyen  
(4-25°C/ 39.2-77.0 °F), védve a nagy hőtől, közvetlen 
napfénytől. 

Némely, a jelen használati útmutatóban említett 
termék a GHS besorolás szerint veszélyes lehet.

Mindig tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, 
melyek az alábbi címen érhetőek el:http://www.
gceurope.com

Az adatlapokat igényelheti beszállítójától is.

Utoljára módosítva: 07/2019

Przed użyciem przeczytaj uważnie 
instrukcję stosowania. PL

Instrukcja stosowania komponentów systemu

GRADIA™ PLUS
MODUŁOWY SYSTEM KOMPOZYTOWY DO 
POŚREDNICH UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH

Do stosowania wyłącznie przez techników 
dentystycznych i lekarzy dentystów w zalecanych 
wskazaniach.

WSKAZANIA
1. Korony i mosty (na podbudowie z metalu).
2. Uzupełnienia bezmetalowe: korony typu Jacket, 

wkłady typu Inlay, nakłady typu Onlay, licówki.
3. Nadbudowy implantów.
4. Odtwarzanie tkanki dziąsłowej przy wykonywaniu 

koron.

PRZECIWWSKAZANIA
Należy unikać stosowania tego produktu  
u pacjentów z rozpoznaną alergią na monomery  
i polimery metakrylowe.

CZAS NAŚWIETLANIA I URZĄDZENIE DO 
POLIMERYZACJI
Urządzenie 
do 
polimeryza-
cji

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Tryb 
stopnio-

wy**

 Tryb  
pełny

Polimery- 
zacja

wstępna** 

Polimery- 
zacja

ostateczna
OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

* Na jedną powierzchnię pojedynczej korony.
** Odległość od źródła światła: 3cm.
***Grubość: 0,1mm lub mniej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W rzadkich przypadkach, u niektórych osób 

produkt może wywołać uczulenie. Jeżeli dojdzie 
do takich reakcji, należy przerwać stosowanie 
produktu i skonsultować się z lekarzem.

2. Zakładać okulary ochronne i rękawice z tworzywa 
sztucznego lub gumowe w czasie pracy,
w szczególności unikać bezpośredniego kontaktu 
z pastą i warstwami inhibicji tlenowej, aby 
zapobiec ewentualnemu uczuleniu.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER
Z (GC) i CERAMIC PRIMER II (GC) są wysoce łatwo 
palnymi cieczami i parami. Nie używać w pobliżu 
otwartego ognia. Trzymać z dala od źródeł 
zapłonu. Przechowywać z dala od bezpośredniego
światła słonecznego.

4. Materiał używać bezpośrednio po pobraniu, a na 
strzykawkę lub butelkę od razu nałożyć nakrętkę. 

5. Podczas dopasowywania lub polerowania 
powierzchni licówki, używać pochłaniacza pyłu
i zakładać maskę przeciwpyłową, aby unikać 
wdychania pyłu.

6. W przypadku kontaktu z tkankami jamy ustnej lub 
skórą, usunąć natychmiast wacikiem. Spłukać 
wodą.

7. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć 
natychmiast oczy dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza.

8. Tego produktu nie należy stosować w przypadku 
wad zgryzu, zaciskania zębów lub bruksizmu.

9. Podczas cementowania, wewnętrzną 
powierzchnię bezmetalowych uzupełnień 
wypiaskować i pamięta zębów,
że następnie należy nałożyć na wewnętrzną 
powierzchnię silanowy środek łączący
(np. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Utylizować wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

11. Aby uniknąć zakażenia krzyżowego między 
pacjentami, nie należy ponownie używać 
końcówki dozującej.

12. Końcówki dozujące nie mogą być sterylizowane
w autoklawie ani chemicznie.

13. Zakładać okulary ochronne podczas procedury 
utwardzania światłem.

14. Niższe natężenie światła może spowodować 
niedostateczną polimeryzację.

PRZECHOWYWANIE
Dla zapewnienia optymalnych właściwości zalecane 
jest przechowywanie w chłodnym miejscu  
(4-25°C/ 39.2-77.0°F) z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego.
Przydatność do użycia: 3 lata od daty produkcji.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji 
stosowania mogą być sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z GHS.
Zawsze należy zapoznać się z kartami 
charakterystyki dostępnymi na stronie:  
http://www.gceurope.com

Można je również otrzymać od dostawcy.

Ostatnia aktualizacja: 07/2019

Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie 
 instrucţiunile de folosire. RO

Instrucțiuni de folosire pentru REZERVE

GRADIA™ PLUS
SISTEM COMPOZIT MODULAR PENTRU 
RESTAURĂRI INDIRECTE

A se utiliza doar de către tehnicienii dentari conform 
indicaţiilor recomandate

INDICAȚII
1. Coroane și punţi (cu suport metalic).
2. Restaurări fără suport metalic: coroane Jacket, 

inlay-uri, onlay-uri și faţete laminate.
3. Suprastructuri pe implanturi.
4. Reproducerea ţesutului gingival în cazul 

restaurărilor de coroane.

CONTRAINDICAȚII
Evitaţi utilizarea acestui produs în cazul pacienţilor 
cu alergii cunoscute la monomer metacrilat și 
polimer metacrilat.

TIMP DE IRADIERE ȘI UNITATEA DE 
POLIMERIZARE

Unitate de
polimerizare

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Step-
mode** 

 Full-
mode

Prepoli-
merizare**

Polimeriza-
re finală

OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

* Pentru o suprafaţă a unei singure coroane.
** Distanţă faţă de sursa de lumină : 3cm.
***Grosime: 0.1mm sau mai puţin.

ATENȚIE
1. În cazuri rare acest produs poate cauza 

sensibilitate la anumite persoane. Dacă apar astfel 
de reacţii, opriţi utilizarea produsului şi consultaţi 
medicul.

2. Utilizaţi protecţie oculară și mănuși de plastic sau 
cauciuc în timpul manipulării în special pentru a 
evita contactul direct cu pasta și straturile rășinice 
inhibitoare de oxigen și eventualitatea unei 
posibile sensibilităţi.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, GC METAL PRIMER II / GC METAL 
PRIMER Z și GC CERAMIC PRIMER II sunt lichide 
extrem de inflamabile. Nu depozitaţi în 
apropierea surselor de căldură, a suprafeţelor 
calde, în locuri unde există risc de scântei, flacără 
sau alte surse de aprindere. Nu depozitaţi în 
lumină solară directă. Păstraţi recipientul bine 
închis. Depozitaţi într-un spaţiu bine ventilat. 
Depozitaţi la răcoare.

4. După dozare, utilizaţi imediat și închideţi capacul 
seringii sau al flaconului. 

5. Atunci când conturaţi sau lustruiţi suprafaţa 
faţetei utilizaţi un aspirator și purtaţi o mască de 
protecţie pentru a evita inhalarea prafului.

6. În cazul contactului cu ţesuturile orale sau cu 
pielea îndepărtaţi imediat cu o buletă. Clătiţi cu 
apă.

7. În cazul contactului cu ochii clătiţi imediat cu 
multă apă și consultaţi medicul.

8. Acest produs nu trebuie utilizat în caz de 
malocluzie sau bruxism.

9. În momentul cimentării sablaţi suprafaţa internă a 
restaurării fără suport metalic și apoi trataţi 
suprafaţa internă cu agent de silanizare (e.x. 
CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Eliminaţi toate deșeurile conform reglementărilor
locale.

11. Pentru a preveni contaminarea încrucișată între 
pacienţi, nu reutilizaţi vârful de dozare.

12. Vârful de dozare nu poate fi sterilizat în autoclav
sau chemiclav.

13. Purtaţi ochelari de protecţie în timpul 
fotopolimerizării.

14. O intensitate scăzută a luminii poate cauza o 
polimerizare insuficientă.

DEPOZITARE
Pentru performanţe optime se recomandă depozitarea 
într-un spaţiu răcoros (4-25°C / 39.2-77.0 °F) ferit de 
temperaturi ridicate și lumină solară directă. 

Unele produse menţionate în aceste Instrucţiuni de 
Folosire pot fi clasificate ca fiind periculoase conform 
GHS.

Familiarizaţi-vă întotdeauna cu Fișele de Siguranţă 
disponibile la:
http://www.gceurope.com

Pot fi obţinute de asemenea de la distribuitorul 
dumneavoastră.

Revizuit ultima dată: 07/ 2019

Внимательно прочитайте  
инструкцию перед применением. RU

Инструкция по применению отдельных 
компонентов системы

GRADIA™ PLUS
ГРАДИЯ ПЛЮС МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
НЕПРЯМЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

Материал предназначен только для 
профессионального применения в соответствии с 
показаниями, описанными в настоящей 
инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1. Изготовление коронок и мостовидных протезов  

(на металлических каркасах).
2. Безметалловые реставрации: (жакетные) 

коронки, вкладки, накладки и ламинированные
виниры.

3. Супраструктуры имплантатов.
4. Воспроизведение тканей десны при 

изготовлении коронок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не использовать у пациентов, имеющих в 
анамнезе аллергию на метакрилатные мономеры 
и/или метакрилатные полимеры.

ВРЕМЯ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ И МОДЕЛИ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
Полимери-
зационная
установка

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Послойная
полимери-

зация**

 Общая
полимери-

зация

Предвари-
тельная

полимери-
зация**

Оконча-
тельная

полимери-
зация

OPAQUE -  1 мин. -  1 мин.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 сек.* 3 мин.  10 сек.* 3 мин.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 сек.* 90 сек.* 10 сек.*  5 мин.

*Для одной поверхности единичной коронки.
** Расстояние от источника света: 3 см.
***Толщина слоя: 0.1 мм и менее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. В редких случаях у некоторых пациентов 

наблюдалась повышенная чувствительность к
материалу. В случае возникновения 
аллергических реакций необходимо 
прекратить использование материала и 
обратиться к врачу соответствующей 
специализации.

2. При работе всегда надевайте защитные очки и 
пластиковые либо резиновые перчатки во 
избежание прямого контакта с материалом и 
верхними, ингибированными кислородом, 
слоями реставрации, в целях предотвращения
возможного возникновения аллергических 
реакций.

3. Растворитель LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, 
сепаратор SEPARATOR, отверждающая 
жидкость DIE-HARDNER, праймер METAL PRIMER 
II / METAL PRIMER Z (GC) и праймер CERAMIC 
PRIMER II (GC) являются горючими веществами. 
Храните их вдали от источников нагревания, 
горячих поверхностей, искр, открытого 
пламени и прочих источников возгорания. 
Храните в месте, недосягаемом для прямого 
солнечного света. Держите флаконы плотно 
закрытыми.

4. После извлечения материала из его 
контейнера немедленно используйте его, а 
контейнер (шприц или флакон) сразу же плотно 
закрывайте крышкой. 

5. При обработке и полировке поверхности 
композита используйте пылесос и надевайте
пылезащитную маску.

6. В случае попадания материала на ткани 
полости рта или на кожу немедленно удалите 
его ватным тампоном. Промойте водой.

7. При попадании в глаза немедленно промойте 
их водой и обратитесь к врачу 
соответствующей специализации.

8. Данный материал не рекомендуется применять 
у пациентов с нарушениями окклюзии, 
бруксизмом, и синдромом спазма челюстей.

9. Перед фиксацией безметалловых конструкций 
произведите пескоструйную обработку их 
внутренних поверхностей, а после нее 
обязательно обработайте их силаном (напр. 
CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Все отходы следует утилизировать согласно 
действующим местным правовым нормам.

11. Во избежание перекрестного инфицирования
пациентов не используйте повторно 
дозирующие насадки.

12. Дозирующие насадки не подлежат 
стерилизации путем автоклавирования или
химоклавирования.

13. При фотополимеризации материала надевайте
защитные очки.

14. Более низкая интенсивность светового потока 
может привести к недостаточной степени 
отверждения материала.

ХРАНЕНИЕ
Для достижения оптимальных результатов 
хранить в прохладном месте (4-25°C / 39.2-77.0 °F) 
вдали от источников
нагревания и прямых солнечных лучей. 

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей 
Инструкции, могут быть классифицированы как 
опасные в соответствии
с Согласованной на глобальном уровне системой 
классификации и маркировки химических 
веществ (GHS).

Обязательно ознакомьтесь с соответствующими 
Паспортами безопасности (safety data sheets), 
доступными по ссылке:
http://www.gceurope.com

Паспорта безопасности можно также запросить у 
Вашего поставщика.

Последняя редакция: 06/2019

Pred použitím si pozorne  
prečítajte návod na použitie. SK

Návod na použitie pre NÁHRADNÉ NÁPLNE

GRADIA™ PLUS
MODULÁRNY KOMPOZITNÝ SYSTÉM PRE 
NEPRIAME NÁHRADY

Určené na použitie výhradne v dentálnej praxi v 
odporúčaných indikáciách.

INDIKÁCIE
1. Korunky a mostíky (s kovovou čiapočkou).
2. Nekovové náhrady: celoplášťové korunky (živičky), 

inleje, onleje a fazety.
3. Implantátové supraštruktúry.
4. Reprodukcia ďasien pre korunkové náhrady.

KONTRAINDIKÁCIE
Vyhnite sa používaniu tohto výrobku u pacientov s 
alergiou na metakrylátový monomér a polymér.

ČASY OSVIETENIA, POLYMERIZAČNÉ LAMPY A 
ÚČINNÁ HĹBKA POLYMERIZÁCIE
Polymer-
izačné 
lampy

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Krokový-
mód**

 Celkový-
mód

Predbežné
vytvrdzova-

nie**

Finálne
vytvrdzova-

nie
OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sek.* 3 min.  10 sek.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sek.* 90 sek. 10 sek.*  5 min.

* Pre jeden povrch jednotlivej korunky.
** Vzdialenosť od zdroja svetla: 3 cm.
***Hrúbka: 0,1mm alebo menej.

UPOZORNENIA
1. V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať u 

niektorých osôb precitlivenosť. V takom prípade 
prerušte používanie výrobku a obráťte sa na 
lekára.

2. Počas práce s materiálom používajte ochranu očí, 
plastový štít alebo gumené rukavice, s cieľom 
vyhnúť sa priamemu kontaktu s pastou a 
inhibičnou vrstvou, aby sa zabránilo možnej 
citlivosti.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) a CERAMIC PRIMER II (GC) sú vysoko horľavé 
a vyparujúce sa tekutiny. Chráňte ich pred teplom, 
horúcimi povrchmi, žiarením, otvoreným ohňom 
a iným zdrojom zapálenia. Chráňte pred priamym 
slnečným svetlom. Nádobky uchovávajte tesne 
uzavreté. Skladujte na dobre vetranom mieste. 
Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

4. Po vytlačení, materiál použite okamžite a 
uzatvárajte injekčné striekačky a fľaštičky. 

5. Pri opracovávaní alebo leštení faziet, používajte 
odsávanie a ochrannú masku, aby sa zabránilo 
vdychovaniu prachu.

6. V prípade zasiahnutia sliznice úst alebo pokožky, 
ihneď odstráňte kúskom vaty. Opláchnite vodou.

7. V prípade zasiahnutia očí, ihneď vypláchnite 
vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

8. Tento produkt, by nemal byť používaný pri 
malooklúzii, „clenchingu“ alebo bruxizme.

9. Pri cementovaní, opieskujte vnútorný povrch 
nekovových náhrad, a buďte si istý, že potom na 
ošetrenie týchto vnútorných povrchov použijete
silanový väzobný prostriedok (napr. CERAMIC 
PRIMER II (GC)).

10. Všetok odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi 
nariadeniami.

11. Aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi 
jednotlivými pacientmi, nepoužívajte opakovane
dávkovaciu koncovku.

12. Dávkovaciu koncovku nie je možné sterilizovať v 
autokláve alebo chemikláve.

13. Počas svetelnej polymerizácie používajte 
ochranné okuliare.

14. Nižšia intenzita svetla môže spôsobiť 
nedostatočné vytvrdnutie.

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa 
odporúča skladovanie na chladnom mieste (4-25°C / 
39.2-77.0 °F), chrániť od
vysokých teplôt a priameho slnka. 

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, 
môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS.
Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré 
sú k dispozícii na adrese: http://www.gceurope.com

Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

Dátum poslednej revízie: 07/2019

Pred uporabo natančno  
preberite navodila za uporabo. SL

Navodila za uporabo za refille

GRADIA™ PLUS
MODULARNI KOMPOZITNI SISTEM ZA 
INDIREKTNE OBNOVE

Le za uporabo v profesionalne namene v 
zobozdravstvu.

INDIKACIJE
1. Prevleke in mostovi (na kovinskem ogrodju).
2. Brezkovinske obnove: Jacket prevleke, inleji, onlej in

estetske luske.
3. Superstrukture na implatatih.
4. Posnemanje tkiva dlesni pri obnovah kron.

KONTRAINDIKACIJE
Izogibajte se uporabi proizvoda pri pacientih z 
znano alergijo na metakrilatne monomere in 
metakrilatne polimere.

ČAS PRESVETLJEVANJA IN POLIMERIZACIJSKA 
ENOTA

Polimeriza-
cijska enosta

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Postopna 
jakost** 

 Polna 
jakost

Predpoli- 
merizaci-

ja**

Končna
polimeri- 

zacija
OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sek.* 3 min.  10 sek.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sek.* 90 sek. 10 sek.*  5 min.

* Za posamezno ploskev posamezne krone.
** razdalja od svetlobnega vira : 3cm.
***debelina: 0.1mm ali manj.

OPOZORILO
1. V redkih primerih lahko izdelek povzroči 

preobčutljivost pri nekaterih ljudeh. V primeru 
pojava takšne reakcije, prenehajte z uporabo in se 
posvetujte z zdravnikom.

2. Nosite zaščitna očala in plastične ali gumijaste 
rokavice med delom, v izogib direktnemu stiku s 
pastami in z zrakom inhibirano plastjo smole, da 
preprečite morebitno preobčutljivost.

3. BARVA LESKA, LUSTRE PAINT DILUTING 
LIQUID(RAZREDČILO), SEPARATOR, DIE-HARDNER 
(TRDILEC MAVCA), METAL PRIMER II / METAL 
PRIMER Z (GC) in CERAMIC PRIMER II (GC) so zelo 
vnetljive in hlapljive tekočine. Hranite jih stran od 
vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in 
drugih virov vžiga. Hranite stran od direktne 
sončne svetlobe. Hranite dobro zaprto. Hranite v 
dobro prezračenih prostorih. Hranite na hladnem.

4. Po uporabi, takoj zaprite stekleničko ali brizgo. 
5. Ko prilagajate ali polirate površino fasete, 

uporabljajte sesalec in nosite zaščitno masko, da 
se izognete vdihovanju prahu.

6. V primeru stika s tkivi ustne votline ali kožo, takoj 
odstranite z vato. Sperite z vodo.

7. V primeru stika z očmi, takoj sperite oči z veliko 
količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

8. Izdelek ni za uporabo v primeru malokluzij, 
stiskanja ali bruksizma.

9. Pri cementiranju, speskajte notranjo površino 
brezkovinske obnove, nato pa se prepričajte, da 
ste notranjo površino obdelali s povezovalnim 
sredstvom silan (npr. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Z vsemi odpadki ravnajte v skladu z lokalnimi 
predpisi.

11. Da preprečite navzkrižno kontaminacijo med 
pacienti, ne uporabljajte aplikacijske konice 
ponovno.

12. Aplikacijska konica se ne avtoklavira in ne 
kemično sterilizira

13. Uporabljajte zaščitna očala med svetlobno 
polimerizacijo.

14. Nižja intenziteta luči lahko povzroči neprimerno 
polimerizacijo.

SHRANJEVANJE
Za najboljše delovanje priporočeno shranjevanje v 
hladem prostoru (4-25°C / 39.2-77.0 °F) stran od 
visokih temperatur in direktne sončne svetlobe.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih 
za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na 
GHS.
Vedno se podučite o navodilh za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com

Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

Nazadnje pregledano: 07/2019

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

Uputstvo za upotrebu za DOPUNE

GRADIA™ PLUS
MODULARNI KOMPOZITNI SISTEM ZA 
INDIREKTNE RADOVE

Samo za stručnu dentalnu upotrebu u preporučenim 
indikacijama.

INDIKACIJE
1. Krunice i mostovi (sa metalnom osnovom).
2. Radovi bez metala: potpune kompozitne krunice, 

inleji, onleji i estetske fasete.
3. Suprastrukture implantata.
4. Reprodukcija gingive za krunice.

KONTRAINDIKACIJE
Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata 
s poznatom alergijom na metakrilat monomer i 
metakrilat polimer.

VREME OSVETLJAVANJA I UREĐAJ ZA 
POLIMERIZACIJU
Svetlo za
polimerizac-
iju

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Način rada 
u fazama

(step 
mode)**

Način rada 
potpune
funkcije  

(full mode)

Predpoli-
merizaci-

ja**

Završna
polimeri-

zacija

OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

* Za jednu površinu jedne krunice.
** Udaljenost od izvora svetla: 3 cm.
***Debljina: 0,1 mm ili manje.

UPOZORENJE
1. U retkim slučajevima ovaj proizvod može da 

izazove osetljivost kod nekih osoba. U tom slučaju 
treba odmah prekinuti upotrebu proizvoda i 
potražiti lekara.

2. Nositi zaštitu za oči i plastične ili gumene rukavice
tokom rada, posebno kako bi se izbegao direktni 
dodir sa pastom i vazdušno inhibiranim slojevima 
kompozita i sprečila moguća osetljivost.

3. Paste za sjaj, LP tečnost za razređivanje, separator, 
sredstvo za stvrdnjavanje, METAL PRIMER II / 
METAL PRIMER Z (GC) i CERAMIC PRIMER II (GC) su 
visoko zapaljive tečnosti i pare. Potrebno je držati 
ih dalje od izvora topline, vrućih površina, iskri, 
otvorene vatre i ostalih izvora paljenja. Držati ih 
dalje od direktne sunčeve svetlosti. Spremnike 
držati čvrsto zatvorenima. Čuvati na dobro 
provetrenom mjestu. Držati na hladnom mestu.

4. Proizvod posle doziranja odmah koristiti te 
odmah poklopiti tube ili bočice. 

5. Pri prilagođavanju ili poliranju površine estetske 
fasete, koristiti skupljač prašine i zaštitnu masku 
kako bi se izbeglo udisanje prašine.

6. U slučaju dodira sa oralnim tkivima ili kožom, 
odmah odstraniti vatom. Isprati vodom.

7. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati oči 
velikom količinom vode i potražiti lekara.

8. Ovaj se proizvod ne sme koristiti kod malokluzije, 
stiskanja zuba ili bruksizma.

9. Pri cementiranju unutrašnju površinu 
bezmetalnih radova peskariti i zatim na nju naneti 
silansko sredstvo za spajanje (npr. CERAMIC 
PRIMER II (GC)).

10. Sav otpad zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima.
11. Nastavak za doziranje koristiti jednokratno da bi 

se izbegla kontaminacija između pacijenata.
12. Nastavak za doziranje se ne može koristiti u 

autoklavu ili hemiklavu.
13. Nositi zaštitne naočare za vreme svetlosne 

polimerizacije.
14. Slabije svetlo može da izazove nedovoljno 

stvrdnjavanje.

ČUVANJE
Za najbolje rezultate preporučuje se čuvanje na 
suvom mestu (4-25°C / 39.2-77.0 °F) daleko od visokih 
temperatura ili direktnog sunčevog svetla. 

Neki proizvodi navedeni u aktuelnom uputstvu za 
rad mogu da se klasifikuju kao opasni u skladu sa 
Globalno usklađenim
sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija 
(GHS). Uvek se treba upoznati sa sigurnosno-
tehničkim listovima
proizvoda koji su dostupni na: http://www.gceurope.
com

Može ih se i zatražiti i od dobavljača.

Datum zadnje revizije: 07/2019

Перед застосуванням уважно  
прочитайте інструкцію з використання. UK

Інструкція з використання для ОКРЕМИХ 
ШПРИЦІВ

GRADIA™ PLUS
МОДУЛЬНА КОМПОЗИТНА СИСТЕМА ДЛЯ 
НЕПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ

Для використання лише лікарями-стоматологами 
та зубними техніками у випадках, що описані в 
даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ
1. Коронки та мости (з металевим каркасом).
2. Безметалеві реставрації: жакетні коронки, 

вкладки, накладки, ламіновані вініри.
3. Супраструктури імплантатів.
4. Відновлення тканин ясен для реставрацій за 

допомогою коронок.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не використовуйте для пацієнтів з підтвердженою 
алергією на мономер метакрилату та полімер 
метакрилату.

ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
Пристрій 
для
полімери-
зації

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Ступінча-
тий

режим***

 Повний 
режим

Попередня
полімери-

зація**

Фінальна
полімери-

зація
OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 сек.* 3 min.  10 сек.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 сек.* 90 сек. 10 сек.*  5 min.

* Для однієї поверхні одиночної коронки.
** Відстань від джерела світла : 3 см.
***Товщина: 0.1 мм або менше.

УВАГА
1. У поодиноких випадках матеріал може 

викликати чутливість у деяких пацієнтів. Якщо 
таке трапиться, припиніть його використання 
та зверніться до лікаря відповідної 
спеціалізації.

2. При використанні надягати захист для очей та 
пластикові або гумові рукавички, щоб 
запобігти прямому контакту з пастою та 
інгібованими киснем шарами композиту для 
попередження виникнення надмірної 
чутливості.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER 
Z (GC) та CERAMIC PRIMER II (GC) являють 
собою надзвичайно легкозаймисті рідини, що 
швидко випаровуються. Тримати на безпечній
відстані від джерел тепла, гарячих поверхонь, 
іскор, відкритого полум’я та інших джерел 
займання. Зберігати у місці, недосяжному для 
прямого сонячного світла. Зберігати у щільно 
закритому контейнері. 
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Undesired effects- Reporting: 
If you become aware of any kind of undesired effect, 
reaction or similar events experienced by use of this 
product, including those not listed in this instruction 
for use, please report them directly through the 
relevant vigilance system, by selecting the proper 
authority of your country accessible through the 
following link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
as well as to our internal vigilance system: 
vigilance@gc.dental 
In this way you will contribute to improve the safety 
of this product. 

Докладване на нежелани ефекти: 
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, 
реакция или подобни събития, възникнали от 
употребата на този продукт, включително тези, 
които не са изброени в тази инструкция за 
употреба, моля, докладвайте ги директно чрез 
съответната система за бдителност, като изберете 
подходящия орган във вашата страна достъпни 
чрез следната връзка: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en  
както и на нашата система за вътрешна 
бдителност: vigilance@gc.dental  
По този начин ще допринесете за подобряване на 
безопасността на този продукт. 

Datum poslední revize: 07/2019

oznamte to přímo prostřednictvím příslušného 
systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému 
úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím 
odkazu:  
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích 
událostí: vigilance@gc.dental 
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti 
tohoto produktu. 

Izvješćivanje o neželjenim učincima: 
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih 
učinaka, reakcija ili sličnih događaja do kojih je 
došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one 
koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, 
molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući 
sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta 
u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
kao i na naš interni sustav nadzora: 
vigilance@gc.dental 
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti 
ovog proizvoda. 

Nem kívánt hatások jelzése: 
Amennyiben bármilyen nem kívánt hatást, reakciót 
vagy hasonlót észlel a termék használata 
eredményeként, olyat is ami nem szerepel a 
használati utasításban található felsorolásban, kérjük 
jelentse közvetlenül a megfelelő hatóságnak. Az 
alábbi linken tudja kiválasztani az Ön országának 
megfelelő hatóság elérhetőségét: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
Kérjük, jelentse az esetet a saját, belső figyelmeztető 
szolgálatunknak is: vigilance@gc.dental Ezáltal 
hozzájárul Ön is ezen termék biztonságos 
használatának javításához.  

Raportowanie działań niepożądanych: 
Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepożądane działanie, 
reakcję lub doświadczysz podobnych zdarzeń po 
zastosowaniu tego produktu, uwzględniając takie, 
które nie zostały wymienione w tej instrukcji 
stosowania, zgłoś je bezpośrednio w odpowiedniej 
jednostce monitorowania, wybierając właściwy organ 
w Twoim kraju dostępny za pośrednictwem 
poniższego linka: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
jak również do naszej wewnętrznej jednostki 
monitorowania: vigilance@gc.dental 
W ten sposób przyczynisz się do poprawy 
bezpieczeństwa tego produktu. 

Raportarea efectelor nedorite: 
În cazul în care apar orice fel de efecte nedorite, 
reacţii adverse sau evenimente similare ca urmare a 
utilizării acestui produs, inclusiv a celor neincluse în 
aceste instrucţiuni de folosire, vă rugăm să le 
raportaţi direct către sistemul de control competent, 
relevant, prin selectarea instituţiei corespunzătoare 
din ţara dumneavoastră din lista  disponibilă în link-
ul următor: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
precum și către sistemul nostru de control intern: 
vigilance@gc.dental 
În acest fel veţi contribui la îmbunătăţirea siguranţei 
oferite de acest produs. 

Информация о нежелательных событиях, 
которые имеют признаки неблагоприятного 
события (инцидента)  при использовании 
вышеназванного материала на территории 
Российской Федерации, может быть направлена 
уполномоченному представителю 
производителя в РФ, ООО «Крафтвэй Фарма»: 
e-mail: dental@kraftway.ru;  
http://www.kraftwaydental.ru, 129626, г. Москва, 
ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 
30, помещение I, этаж 5, 8 495 232- 69-33. 

Hlásenie nežiadúcich účinkov: 
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, 
reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto 
výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto 
návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný 
vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej 
krajiny, na nasledujúcom linku: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: 
vigilance@gc.dental 
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti 
tohto výrobku. 

Poročilo o neželenih učinkih: 
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij 
ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri 
uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso 
navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite 
neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, 
tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni 
preko naslednje povezave: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_sl 
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: 
vigilance@gc.dental 
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega 
izdelka. 

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: 
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, 
reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo 
upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu 
navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih 
prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, 
odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, 
dostupno putem sledeće veze: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en 
kao i na naš interni sistem nadzora: 
vigilance@gc.dental 
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog 
proizvoda. 

Зберігати у прохолодному та добре 
вентильованому приміщенні.

4. Використовуйте матеріал одразу ж після його 
відбору та негайно закривайте шприц або 
пляшечку кришкою. 

5. При коригуванні або поліруванні поверхні 
використовувати пилосос та надягати захисну 
маску для уникнення вдихання пилу.

6. При потраплянні на тканини ротової 
порожнини або шкіру негайно видалити 
ватою. Змити водою.

7. При потраплянні до очей негайно промити 
великою кількістю води та звернутися до 
лікаря.

8. Даний продукт не слід використовувати при 
неправильній оклюзії або бруксизмі.

9. Під час фіксації обробити внутрішню 
поверхню безметалевих реставрацій
піскоструменевим апаратом, а потім 
обов’язково обробити внутрішню поверхню 
силаном (наприклад, CERAMIC PRIMER II (GC)).



LAIKYMAS
Optimaliam naudojimui laikykite vėsioje vietoje, 
atokiau nuo tiesioginių
saulės spindulių (4-25°C / 39.2-77.0 °F temperatūroje).

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai 
GHS gali būti klasifikuojami kaip pavojingos 
medžiagos. Visada
susipažinkite su medžiagų charakteristikų 
duomenimis.  
Juos galite rasti: http://www.gceurope.com

Informacijos taip pat galite gauti pas tiekėjus.

Patikslinta: 07/2019

Enne kasutamist tutvu tähelepanelikult  
kasutusjuhendiga. ET

REFILLIDE kasutusjuhend

GRADIA™ PLUS
MODULAARNE KOMPOSIIDI SÜSTEEM 
INDIREKTSETELE 
RESTAURATSIOONIDELE

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis 
ettenähtud näidustustel.

NÄIDUSTUSED
1. Krooni ja silla tööd (metalltoestusega).
2. Metallivabad restauratsioonid: komposiitkroonid, 

inlay’d, onlay’d, laminaadid.
3. Implantaadi ülesehitused.
4. Igeme imiteerimine kroonidel.

VASTUNÄIDUSTUSED
Väldi kasutamist patsientidel, kellel on kindlaks 
tehtud ülitundlikkus metakrülaatmonomeeride ja –
polümeeride vastu.

POLÜMERISATSIOONIAJAD JA VALGUSLAMBID
Polümeri-
satsiooni-
seade

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Järk-
järgult** 

 Täielikult
Eelkõvasta-

mine** 

Lõplik 
kõvastami-

ne
OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 sec.  10 sec.* 3 sec.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 sec.

* Üksiku krooni ühele pinnale.
** Kaugus valgusallikast: 3 cm.
***Paksus: 0,1 mm või vähem.

HOIATUS
1. Harvadel juhtudel võib toode mõnedel inimestel 

tekitada ülitundlikkust. Sellise reaktsiooni 
ilmnemisel lõpetada toote kasutamine ja 
pöörduda arsti poole.

2. Töötamise ajal kanna kaitseprille –ja kindaid, et 
vältida võimalikku ülitundlikkust, mis võib tekkida 
kokkupuutel pasta ja inhibeeritud vaigu 
kihtidega.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) ja CERAMIC PRIMER II (GC) on kergesti 
süttivad (nii vedelik kui ka aur). Hoia eemal 
soojusest, kuumadest pindadest, sädemetest, 
lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest. Hoia 
otsese päikesevalguse eest kaitstuna. Hoia anum 
tihedalt suletuna. Hoiusta hästi ventileeritud ja 
jahedas kohas.

4. Peale doseerimist kasuta koheselt ja pane kork 
süstlale või pudelile kohe tagasi.

5. Fasseti pinna kohendamisel ja poleerimisel kanna 
maski ja kasuta kohttõmmet, et vältida tolmu sisse 
hingamist.

6. Toote sattumisel suu limaskestale või nahale 
eemalda see koheselt lapiga. Loputa veega.

7. Toote sattumisel silma loputa koheselt rohke 
veega ja pöördu arsti poole.

8. Toodet ei ole soovitatav kasutada maloklusiooni 
ja bruksismi korral.

9. Enne tsementeerimist töötle metallivaba 
restauratsiooni sisepinda liivapritsiga ning seejärel 
kata silaaniga
(nt. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Jäätmekäitlus vastavalt kohalikele 
regulatsioonidele.

11. Patsientidevahelise ristkontaminatsiooni 
vältimiseks ära kasuta ühte doseerimisotsikut 
korduvalt.

12. Doseerimisotsik ei ole keemiliselt ega autoklaavis 
steriliseeritav.

13. Valguskõvastamise ajal kanna kaitseprille.
14. Madalama intensiivsusega valgus ei pruugi olla

kõvastumiseks piisav.

SÄILITAMINE
Parimate omaduste säilimiseks on soovitatav hoida 
jahedas (4-25°C / 39.2-77.0 °F), eemal kõrgetest 
temperatuuridest ja otsesest päikesevalgusest. 

Mõned tooted käesolevas kasutusjuhendis võivad 
GHSi järgi olla klassifitseeritud kui tervistkahjustavad. 
Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
http://www.gceurope.com

Samuti saab neid edasimüüja käest.

Viimati redigeeritud: 07/2019

GAISMOŠANAS LAIKI UN IEKĀRTAS
Polimerizā-
cijas
iekārta

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Step-
mode***

 Full- 
mode

Pirmspoli-
merizāci-

ja**

Galīgā 
polime- 
rizācija

OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

* Vienai virsmai vai atsevišķam kronim.
** Distance no gaismas avota : 3cm.
***Biezums: 0.1mm vai mazāk.

UZMANĪBU
1. Retos gadījumos šos produkts var izsaukt dažiem 

cilvēkiem jutigumu. Ja novērota šāda reakcija, 
pārtrauciet to lietot un vērsieties pie ārsta.

2. Darba laikā, lai izvairītos no kontakta ar pastu un 
ar skābekli inhibēto slāni, kas var izsaukt jutigumu,
valkājiet gumijas aizsargcimdus un aizsargbrilles.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) un CERAMIC PRIMER II (GC) ir viegli 
uzliesmojoši šķidrumi un izgaro. Turiet prom no 
karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, vaļējas 
liesmas un citiem uguns avotiem. Turiet prom no 
tiešiem saules stariem. Konteineru cieši 
noslēdziet. Uzglabājiet labi vēdināmā vietā. Turēt 
vēsumā.

4. Pēc materiāla izsniegšanas, šļirces un pudelītes 
nekavējoties aiztaisiet. 

5. Lai izvairītos no putekļu inhalācijas, apstrādājot 
vai pulējot venīra virsmu, izmantojiet putekļu 
savācēju un valkājiet aizsargmasku.

6. Kontakta gadījumā ar mutes audiem vai ādu 
nekavējoties notīrīt ar salveti. Noskalot ar ūdeni.

7. Kontakta gadījumā ar acīm, nekavējoties izskalot 
ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pie ārsta.

8. Šis produkts nav piemērots nepareizas oklūzijas, 
bruksisma un zobu griešanas gadījumā.

9. Bezmetāla restaurācijas iekšējā virsma pirms 
cementēšanas ir jāapstrādā ar smilšstrūklu un pēc 
tam ar silānu (piem. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Atkritumus utilizējiet atbilstoši likumdošanai.
11. Lai novērstu krustenisko kontamināciju starp 

pacientiem, dozēšanas uzgali nedrīkst lietot 
atkārtoti.

12. Dozēšanas uzgali nedrīkst sterilizēt autoklāvā vai 
hemoklāvā.

13. Cietinot ar gaismu, lietojiet aizsargbrilles.
14. Mazāka gaismas intensitāte var izraisīt 

nepietiekamu cietēšanu.

UZGLAB ŠANA
Optimālai izmantošanai , uzglabājiet vēsā vietā (4-25°C / 
39.2-77.0 °F) prom no tiešiem saules stariem un 
augstas temperatūras.
Derīguma termiņš: 3 gadi. 

Daži šīs intrukcijas produkti saskaņā ar GHS tiek 
klasificēti kā bīstami. Iepazīties ar Drošības datu lapu 
var: http://www.gceurope.com

Tās var saņemt arī no jūsu piegādātāja.

Pēdējo reizi pārskatīts: 07/ 2019

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT

Naudojimo instrukcijos vartojant PAPILDYMUS  

GRADIA™ PLUS
KOMPOZITINĖ SISTEMA NETIESIOGINIŲ 
RESTAURACIJŲ GAMYBAI

Skirtas tik gydytojų - odontologų naudojimui pagal 
rekomenduojamas indikacijas.

INDIKACIJOS
1. Vainikėliai ir tiltinės restauracijos (su metaline 

dalimi).
2. Bemetalės restauracijos: daliniai vainikėliai, įklotai, 

užklotai, laminatai.
3. Implantų viršdanteninės atramos.
4. Dantenų audinių atkūrimas prieš protezuojant 

vainikėliais.

KONTRAINDIKACIJOS
Nenaudokite pacientams alergiškiems metakrilato 
monomerui ar polimerams.

KIETINIMO LAIKAS BEI POLIMERIZAVIMO 
PRIETAISAS

Kietinimo 
prietaisas

LABOLIGHT  
DUO

STEP-
LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Etapinis 
režimas** 

 Pilnas 
režimas

Pradinis 
kietini-
mas** 

Galutinis 
kietinimas

OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sek.* 3 min.  10 sek.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sek.* 90 sek. 10 sek.*  5 min.

* Pavienio vainikėlio vienas paviršius
** Atstumas nuo šviesolaidžio: 3cm.
***Storis: 0.1mm arba mažesnis.

DĖMESIO
1. Retais atvejais šis produktas kai kuriems žmonės 

gali sukelti alergines reakcijas. Jei tokios reakcijos 
pasireiškė, nutraukite šio produkto naudojimą ir 
pasikonsultuokite su gydytoju.

2. Kad išvengtumėte kontakto su pasta ir inhibitiniu 
medžiagos sluoksniu naudokite akių apsaugines 
priemones bei pirštines.

3. LUSTRE PAINT LP SKIEDIKLIS, SEPARATORIUS, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) ir CERAMIC PRIMER II (GC) yra degūs ir lakūs 
skysčiai. Todėl naudokite atokiau nuo atviros 
ugnies ir šilumos šaltinių. Saugokite nuo 
tiesioginių saulės spindulių.

4. Po dozavimo nedelsdami naudokite medžiagą, o 
švirkštus ir buteliukus uždenkite dangteliais. 

5. Užbaiginėdami ar poliruodami venyrą, naudokite 
kietųjų dalelių siurbliuką ir dėvėkite apsauginę 
kaukę.

6. Jei šios medžiagos pateko ant burnos ertmės 
audinių ar odos, nedelsiant pašalinkite vatos 
gabalėliu. Nuplaukite vandeniu.

7. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat plaukite 
vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

8. Šio produkto naudojimas nerekomenduojamas 
esant netaisyklingam sąkandžiui, bruksizmui ar 
dantų griežimui.

9. Prieš cementavimą bemetalių restauracijų vidinius 
paviršius apdirbkite smėliasraute, tuomet 
užtepkite silaninės medžiagos (pvz. CERAMIC 
PRIMER II (GC)).

10. Likučius utilizuokite pagal vietinių institucijų
reikalavimus.

11. Norėdami išvengti paciento užkrėtimo dozavimo 
antgaliukų nenaudokite pakartotinai.

12. Dozavimo antgaliukai nesterilizuojami autoklave 
ar cheminiu būdu.

13. Kietindami šviesa užsidėkite apsauginius akinius.
14. Mažesnio šviesos intensyvumo gali neužtekti 

visiškam sukietinimui.
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10. Утилізувати у відповідності з місцевими 
нормативно-правовими настановами.

11. З метою запобігання перехресному
інфікуванню пацієнтів не використовуйте 
насадку повторно.

12. Насадка не підлягає стерилізації методом 
автоклавування чи хіміоклавування.

13. Використовуйте захисні окуляри під час 
полімеризації.

14. Менша інтенсивність світлового потоку може 
призвести до недостатньої полімеризації.

ЗБЕРІГАННЯ
Для підтримання оптимальних робочих 
властивостей рекомендується зберігати у 
прохолодному місці (4-25°C / 39.2-77.0 °F), захищеному 
від прямих сонячних променів.  

Деякі матеріали, які зазначені в даній інструкції, 
можуть класифікуватися як небезпечні 
відповідно до Узгодженої
Системи Класифікації хімічних речовин. Завжди 
ознайомлюйтеся з Паспортами Хімічної Безпеки, 
які ви можете
завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com

Їх також можна отримати у вашого 
постачальника.

Останні зміни внесено: 07/ 2019

Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

REFİLLER İçin Kullanım Kılavuzu

GRADIA™ PLUS
İNDİREK RESTORASYONLAR İÇİN MODULAR 
KOMPOZİT SİSTEMİ

Sadece dental profesyoneller tarafından önerilen 
endikasyonlarda kullanılır.

ENDİKASYONLARI
1. Kron ve köprü işleri (metal altyapılı).
2. Metalsiz restorasyonlar: Jaket kron, İnley, Onley, 

Lamine Veneerler.
3. İmplant Üst Yapıları.
4. Kuron resttorasyonları için dişeti dokusunun 

yeniden üretiminde.

KONTRAENDİKASYONLARI
Metakrilat monomeri ve metakrilat polimer alerjisi 
olduğu bilinen hastalarda bu ürünün kullanımını 
sakınınız.

İRRIDITASYON SÜRESI VE IŞIK KAYNAKLARI

Işık Birimi
LABOLIGHT  

DUO
STEP-

LIGHT SL-I

LABO-
LIGHT 
LV-III,II

Step- 
modu**

Full- 
mod

Ön 
Polimeri-
zasyon**

Son 
polimeri-

zasyon
OPAQUE -  1 min. -  1 min.
PASTE HB, 
PASTE LB,
GUM 
SHADES LB,
GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min.  10 sec.* 3 min.

LUSTRE 
PAINT *** 

10 sec.* 90 sec. 10 sec.*  5 min.

* Ftek kuronun bir yüzeyi için.
** Işık kaynağından mesafe : 3cm.
***Kalınlık: 0.1mm veya daha az.

UYARI
1. Bu ürün nadirende olsa bazı kişilerde hassasiyete 

yol açabilir. Böyle bir reaksiyonla karşılaşıldığında 
ürünü kullanmayı durdurunuz ve hemen bir 
uzamana başvurunuz.

2. Oluşabilecek hassasiyetleri önlemek adına işlem 
sırasında özellikle pasta ve hava ile inhibe olmuş 
rezin tabakası ile direk teması önlemek için göz 
koruyucusu ve plastik veya lastik eldiven giyiniz.

3. LUSTRE PAINT, LP DILUTING LIQUID, SEPARATOR,
DIE HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER 
Z (GC) ve GC CERAMIC PRIMER II yüksek 
derecede yanıcı ve buharlaşıcıdır. Direk çıplak 
ateş yanında kullanmayınız. Tutuşturucu 
kaynaklardan uzak tutunuz. Direk güneş 
ışığından uzak tutunuz.

4. Sıktıkdan hemen sonra kullanınız ve şişeve 
şırıngaların kapaklarını kapatınız. 

5. Veneer yüzeyi hazırlarken ve cilalarken, toz 
toplayıcı kullanınız vetoz solumayı önlemek için 
toz maskesi giyiniz.

6. Ağız içi dokularla ve ciltle teması durumunda 
pamuk ile hemen uzaklaştırınız. Su ile yıkayınız.

7. Göz ile teması durumunda bol sui le gözü 
yıkayınız ve medikal önlem arayınız.

8. Bu ürün maloküzyon,kenetlenme veya bruksizm 
durumunda kullanmayınız.

9. Simantasyon sırasında metalsiz restorasyonların 
iç yüzeylerini kumlayınız ve sonar iç yüzeylerin 
silan kupling ajanı (ör. Ceramic Primer II (GC)) ile 
hazırlandığından emin olunuz

10. Tüm artıkları yerel düzenlemelere uygun olarak 
yok ediniz.

11. Hastalar arasınd a kontaminasyonu önlemek için 
uçları tekrar kullanmayınız.

12. Sıkma uçları otoklavlanama ve kemiklavlanamaz.
13. Işık kürü sırasında kouryucu gözlük takınız.
14. Düşük ışık yoğunluğu yetersiz polimerizasyona 

sebep olabilir.

SAKLAMA
En iyi performans için tavsiye edilen serin bir yerde 
(4-25°C / 39.2-77.0 °F) yüksek sıcaklıktan ve direk güneş 
ışığından uzakta saklayınız.  

Önceki kullanma kılavuzunda refere edilen bazı 
ürünler GHS’e göre zararlı sınıflandırılabilir. Daima 
kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi 
pusulularına alıştırabilirsiniz.
http://www.gceurope.com 

UA.TR.101

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091,
e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

Son revizyon tarihi: 07/2019

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju LV

PAPILDIEPAKOJUMU lietošanas instrukcija

GRADIA™ PLUS
MODULĀRA KOMPOZĪTA SISTĒMA NETIEŠĀM 
RESTAURĀCIJĀM

Rentgenkontrastains gaismā cietējošs stiprināts stikla 
jonomēra cements restaurācijām kapsulās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
1. Kroņi un tilti (ar metāla pamatu).
2. Bezmetāla restaurācijas: Jacketkroņi, inlejas, 

onlejas, laminētie venīri.
3. Implantu suprastruktūras.
4. Smaganu audu reprodukcijai kroņa restaurācijās.

KONTRINDIKĀCIJAS
Šo izstrādājumu nelietojiet pacientiem, kuriem ir 
zināma alerģija pret metakrilāta monomēru un 
metakrilāta polimēru.

Небажані ефекти – Звітність 
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані 
наслідки, реакції або подібні випадки, що 
виникли внаслідок використання цього 
продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій 
інструкції щодо використання, будь ласка, 
повідомте про них безпосередньо 
уповноваженому представнику виробника в 
Україні за наступним посиланням: 
info@kristar.ua 
а також до нашої системи внутрішнього 
контролю: vigilance@gc.dental 
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню 
безпеки цього продукту. 

İstenmeyen Etkiler Raporu: 
Kullanım talimatında listelenmeyen yan etkiler dahil 
olmak üzere, bu ürünün kullanımıyla ilgili herhangi 
bir yan etki (istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri 
olayların tespiti durumunda aşağıdaki linkten 
erişebileceğiniz bulunduğunuz ülkenin uygun 
otoritesini seçerek doğrudan ihtiyat sistemi ile lütfen 
rapor ediniz. 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
İç ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; 
vigilance@gc.dental ; bu ürünün güvenliğini 
arttırmaya katkıda bulunacaksınız. 

Nevēlamu blakusefektu zinošanas sistēma: 
Ja jums kļūst zināmi jebkādi nevēlami blakusefekti, 
reakcija vai līdzīgi notikumi, kas radušies produkta 
lietošanas  laikā, ieskaitot tādus, kas nav minēti šī 
produkta instrukcijā, lūgums par tiem ziņot tieši 
vigilances sistēmā, izvēloties attiecīgo atbildīgo 
iestādi savā valstī, kas ir atrodamas šajā saitē: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 
kā arī mūsu vigilances sistēmā: vigilance@gc.dental
Tādā veidā jūs sniegsiet savu ieguldījumu uzlabojot 
produkta lietošanas drošību.

Pranešimas apie nepageidaujamus padarinius: 
Jei naudodamiesi produktu pastebėjote bet kokį 
instrukcijose nepaminėtą šalutinį efektą, 
nepageidaujamą reakciją ar neatitikimą, prašome 
apie juos tiesiogiai  pranešti  atitinkamoms 
instancijoms. Tai galite padaryti šiame internetiniame 
puslapyje, pasirinkdami Jūsų šaliai atstovaujančią 

valdžios  instituciją : 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en   
Taip pat galite rašyti mūsų kompanijos 
atstovams: vigilance@gc.dental 
Taip prisidėsite prie produkto saugumo gerinimo.

Soovimatu mõju raport: 
Kui olete teadlik või eelnevalt kogenud antud toote 
kasutamisel tekkinud mis tahes soovimatust mõjust, 
reaktsioonist või muudest sarnastest omadustest, 
sealhulgas sellistest, mida käesolevas kasutusjuhendis 
ei ole loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat 
järelvalvesüsteemi, valides sobiv oma riigi asutus 
allolevalt lingilt: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_et 
samuti võite teavitada meie sisest järelvalvesüsteemi: 
vigilance@gc.dental 
Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse 
parandamisele. 



Prior to use, carefully read  
the instructions for use. EN

Instruction for Use for REFILLS

GRADIA® PLUS 
MODULAR COMPOSITE SYSTEM FOR INDIRECT 
RESTORATIONS

For use only by a dental professional in the 
recommended indications.

INDICATIONS
1. Crown and Bridgework (with metal backing).
2. Metal free restorations: Jacket Crowns, Inlays, 

Onlays and Laminated Veneers.
3. Implant superstructures.
4. Reproduction of gum tissue for crown restorations.

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known 
methacrylate monomer and methacrylate polymer 
allergies.

IRRADIATION TIME AND CURING UNIT

Curing unit LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 
SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Step- 
mode** Full- mode Pre- Cure** Final cure

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* For one surface of a single crown. 
** Distance from light source : 3cm. 
*** Thickness: 0.1mm or less.

CAUTION
1. In rare cases, this product may cause sensitivity in 

some people. If such reactions are experienced, 
discontinue the use of the product and consult a 
physician.

2. Wear eye protection and plastic or rubber gloves 
during operation in particular to avoid direct 
contact with paste and air inhibited resin layers in 
order to prevent possible sensitivity.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE HARDNER, GC METAL PRIMER II / GC METAL 
PRIMER Z and GC CERAMIC PRIMER II are highly 
flammable liquid and vapour. Do not use near 
naked flame. Keep away from sources of ignition. 
Keep away from direct sunlight.

4. After dispensing, use immediately and replace 
caps on syringe or bottle.

5. When adjusting or polishing the veneer surface, 
use a dust collector and wear a dust mask to avoid 
inhaling dust.

6. In case of contact with oral tissues or skin, 
immediately remove with cotton. Flush with water.

7. In case of contact with eyes, immediately wash 
the eye with copious amounts of water and seek 
medical attention.

8. This product should not be used for malocclusion, 
clenching or bruxism.

9. At the time of cementation, sandblast the inner 
surface of metal free restorations, and then be sure 
to treat the inner surface with a silane coupling 
agent (e.g. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Dispose all waste according to local regulation.
11. To prevent cross contamination between patients, 

do not reuse the dispensing tip.
12. The dispensing tip cannot be sterilized in an 

autoclave or chemiclave.
13. Wear protective eye glasses during light curing.
14. Lower light intensity may cause insufficient curing.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in 
a cool place (4-25°C / 39.2-77.0 °F) away from high 
temperatures or direct sunlight.

Some products referenced in the present IFU may be 
classified as hazardous according to GHS. 
Always familiarize yourself with the safety data sheets 
available at: 
http://www.gceurope.com 
They can also be obtained from your supplier.

Undesired effects- Reporting: 
If you become aware of any kind of undesired effect, 
reaction or similar events experienced by use of this 
product, including those not listed in this instruction 
for use, please report them directly through the 
relevant vigilance system, by selecting the proper 
authority of your country accessible through the 
following link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical- 
devices/contacts_en 
as well as to our internal vigilance system:  
vigilance@gc.dental 
In this way you will contribute to improve the safety 
of this product.

Last Revised: 02/2021

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung gründlich lesen. DE

Gebrauchsanleitung für REFILLS

GRADIA® PLUS 
MODULARES COMPOSITESYSTEM FÜR 
INDIREKTE RESTAURATIONEN

Darf nur von zahnärztlichem/zahntechnischem 
Fachpersonal bei den angegebenen Indikationen 
verwendet werden.

INDIKATIONEN
1. Kronen und Brücken (mit Rückenschutz).
2. Metallfreie Restaurationen: Jacket-Kronen, Inlays, 

Onlays und geschichtete Veneers.
3. Implantat-Aufbauten.
4. Reproduktion des Zahnfleischs an 

Kronenrestaurationen.

GEGENANZEIGEN
Vermeiden sie die Anwendung dieses Produkts bei 
Patienten mit bekannten Methacrylat-Monomer und 
Methacrylat-Polymer Allergien.

BELICHTUNGSZEIT UND 
POLIMERISATIONSGERÄT

Polymerisa- 
tionsgerät LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 

SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Intervall- 
modus** Voll- modus Vor- 

härten** End- härten

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Für eine Oberfläche einer einzelnen Krone. 
** Abstand von der Lichtquelle: 3 cm. 
*** Dicke: 0,1 mm oder weniger.

952067_N
Z6302 

30000945 
IFU

 G
radia Plus W

EP (Short) Liquids

VORSICHT
1. In seltenen Fällen reagieren Patienten empfindlich 

auf das Produkt. Wenn dies der Fall ist, brechen 
Sie die Behandlung ab und überweisen Sie den 
Patienten an einen Arzt.

2. Beim Eingriff sind ein Augenschutz und Plastik- 
oder Gummihandschuhe zu tragen, vor allem um 
den direkten Kontakt mit Compositeschichten 
zu vermeiden, um eventuellen 
Unverträglichkeitsreaktionen vorzubeugen.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID 
(Verdünnungsflüssigkeit), SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL 
PRIMER Z (GC) und CERAMIC PRIMER II (GC) sind 
hochentzündliche Flüssigkeiten und Dämpfe. 
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Entzündungsquellen 
fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Behälter fest verschlossen halten. An 
einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl lagern.

4. Verschliessen Sie sofort nach der Anwendung die 
Spritzen und Flaschen mit den entsprechenden 
Verschlüssen.

5. Beim Ausarbeiten oder Polieren immer unter einer 
Absauganlage arbeiten und einen Mundschutz 
tragen, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.

6. Falls das Material mit der Mundschleimhaut 
oder Haut in Kontakt kommt, sofort mit Watte 
entfernen. Mit Wasser spülen.

7. Kommt das Material in Kontakt mit den Augen, 
müssen diese sofort mit viel Wasser ausgespült 
werden und der Patient muss sich in ärztliche 
Behandlung begeben.

8. Dieses Produkt darf nicht bei Okklusionsstörungen, 
Knirschern oder Bruxismus verwendet werden.

9. Bei der Zementierung muss die Innenfläche 
der metallfreien Restaurationen sandgestrahlt 
und anschließend die Innenfläche mit einem 
Silanhaftvermittler behandelt werden (z. B. 
CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Entsorgen Sie Reste nach den örtlichen 
Abfallbestimmungen.

11. Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten 
zu vermeiden bitte die Aufsätze nicht wieder 
verwenden.

12. Die Aufsätze können nicht im Autoklaven 
sterilisiert werden.

13. Tragen Sie eine Schutzbrille während der 
Lichthärtung.

14. Geringere Lichtintensität kann zu unzureichender 
Aushärtung führen.

LAGERUNG
Um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten, an 
einem kühlen Ort (4-25°C / 39.2-77.0 °F) geschützt 
vor hohen Temperaturen der direkten Sonnen- 
einstrahlung aufbewahren.  

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden 
Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können 
gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. 
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdaten- 
blättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich 
sind: http://www.gceurope.com

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei 
Ihrem Zulieferer anfordern.

Unerwünschte Wirkungsberichte: 
Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, 
Reaktion oder ähnlichen Vorkommnisse bewusst 
werden, die durch die Verwendung dieses Produktes 
erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in 
dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden 
Sie diese bitte direkt über das entsprechende 
Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität 
Ihres Landes zugänglich über den folgenden Link 
auswählen: https://ec.europa.eu/growth/sectors/
medical- devices/contacts_en 
Sowie zu unserer internen Meldestelle: :  
vigilance@gc.dental 
 Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit 
dieses Produktes zu verbessern

Zuletzt aktualisiert: 02/2021

Avant toute utilisation, lire  
attentivement les instructions d’emploi. FR

Mode d’emploi pour RECHARGES

GRADIA® PLUS 
SYSTEME COMPOSITE MODULAIRE POUR 
RESTAURATIONS INDIRECTES

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l’Art 
Dentaire, selon les indications mentionnées.

INDICATIONS
1. Couronnes et Bridges (sur métal).
2. Restaurations sans métal : Couronnes jackets, 

Inlays, Onlays, Facettes.
3. Suprastructures sur implants.
4. Reproduction de la gencive pour restauration 

(couronnes).

CONTRE INDICATIONS
Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant 
une allergie connue aux monomère méthacrylate et 
polymère méthacrylate.

TEMPS D’IRRADIATION ET UNITÉ LUMINEUSE

Photo-poly- 
mérisateur LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 

SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Mode Step-
light**

Mode 
Photopoly- 
mérisation 

finale

Pré- 
photopoly- 

mérisa- 
tion**

Photopoly- 
mérisation 

finale

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Une surface, couronne unitaire. 
** Distance de la source lumineuse : 3cm. 
*** Epaisseur : 0.1mm ou moins.

ATTENTION
1. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des 

réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, 
ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

2. Porter des lunettes de protection et des gants 
en plastique ou en caoutchouc au cours de 
l’opération en particulier pour éviter tout contact 
direct avec la pâte et les couches de résine 
inhibées d’air afin d’éviter une possible sensibilité.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 

(GC) et CERAMIC PRIMER II (GC) sont des liquides 
hautement inflammables émettant des vapeurs. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
étincelles, flammes nues et autres sources de 
chaleur. Tenir à l’écart des rayons directs du soleil. 
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Garder au frais.

4. Après ouverture, utiliser immédiatement et 
replacer les capuchons sur la seringue ou le flacon.

5. Lors de l’ajustage ou le polissage de la surface, 
utiliser un collecteur de poussière et porter un 
masque pour éviter d’inhaler la poussière.

6. En cas de contact avec la muqueuse buccale ou 
de la peau, enlever immédiatement avec du coton. 
Rincer à l’eau.

7. En cas de contact avec les yeux, laver l’oeil 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un médecin.

8. Ce produit ne doit pas être utilisé en cas de 
mauvaise occlusion, bruxisme ou dents serrées.

9. Au moment du collage, sabler la surface intérieure 
des restaurations sans métal, puis assurez-vous 
de traiter la surface intérieure avec un silane (ex : 
CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Eliminer tous les déchets conformément à la 
réglementation locale.

11. Pour éviter tout risque de contamination croisée 
entre patient, ne pas réutiliser les embouts de 
mélange.

12. L’embout de mélange ne peut pas être stérilisé… 
ni dans un autoclave ni dans un bain chimique.

13. Porter des lunettes de protection pendant la 
photopolymérisation.

14. Une intensité lumineuse trop faible peut entrainer 
une polymérisation insuffisante.

CONSERVATION
Pour des performances optimales, il est recommandé 
de conserver le matériau dans un endroit frais. (4-25°C 
/ 39.2-77.0 °F), loin des températures élevées et des 
rayons du soleil.

Certains produits mentionnés dans ce mode d’emploi 
peuvent être considérés comme dangereux selon le 
GHS. Consulter les fiches de sécurité disponibles sur  
http://www.gceurope.com

Vous pouvez également les obtenir auprès de votre 
distributeur.

Déclaration d’effets indésirables : 
Si vous avez connaissance d’effets indésirables, de 
réactions ou d’événements de ce type résultant 
de l’utilisation de ce produit, y compris ceux non 
mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler 
directement via le système de vigilance approprié, 
en sélectionnant l’autorité compétente de votre pays 
accessible via le lien suivant : https://ec.europa.eu/
growth/sectors/medical- devices/contacts_en 
ainsi qu’à notre système de vigilance interne :  
vigilance@gc.dental 
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce 
produit.

Dernière mise à jour: 02/2021

Leggere attentamente le
istruzioni prima dell’uso. IT

Istruzioni d’uso per RICAMBI

GRADIA® PLUS 
SISTEMA MODULARE DI COMPOSITO PER 
RESTAURI INDIRETTI

Prodotto dentale per uso esclusivamente 
professionale nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI
1. Corone e ponti (con supporto metallico).
2. Ricostruzioni senza metallo: corone a giacca, inlay, 

onlay, veneer.
3. Sovrastrutture su impianti.
4. Riproduzione del tessuto gengivale per restauri 

su corone.

CONTROINDICAZIONI
Non usare il prodotto con pazienti notoriamente 
affetti da allergie al monomero e al polimero di 
metacrilato.

TEMPI DI IRRAGGIAMENTO E TIPO DI LAMPADA

Curing unit LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 
SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Modalità 
incremen- 

tale**

Modalità 
completa

Prepolime- 
rizzazio- 

ne**

Polimeri- 
zzazione 

finale

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Per una superficie di una corona singola 
** Distanza dalla fonte luminosa: 3 cm. 
*** Spessore: 0,1 mm o meno.

AVVERTENZE
1. In rari casi il prodotto può provocare 

sensibilizzazione in alcuni pazienti. Qualora si 
verificassero simili reazioni, interrompere l’uso del 
prodotto e consultare un medico.

2. Indossare occhiali protettivi e guanti di plastica o 
gomma durante le fasi operatorie in particolare in 
modo da evitare il contatto diretto con la pasta e 
con gli strati di resina inibiti all’aria per prevenire la 
possibile sensibilizzazione.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER Z 
(GC) e CERAMIC PRIMER II (GC) contengono liquidi 
e vapore altamente infiammabili. Tenere lontano 
da calore, superfici calde, scintille, fiamme nude 
e altre fonti di accensione. Tenere lontano dalla 
luce solare diretta. Tenere i contenitori sigillati. 
Conservare in luogo ben aerato e fresco.

4. Dopo aver erogato il prodotto, usarlo 
immediatamente e richiudere la siringa o il flacone 
con il relativo cappuccio.

5. In fase di adattamento o lucidatura della superficie 
delle faccette, usare uno strumento per la raccolta 
della polvere e indossare una mascherina per 
evitare di inalare la polvere.

6. In caso di contatto con i tessuti orali o con la pelle, 
eliminare immediatamente il prodotto con del 
cotone e sciacquare con acqua.

7. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
immediatamente gli occhi con molta acqua e 
consultare un medico.

8. Il prodotto non deve essere usato nei casi di 
malocclusione, serramento mandibolare o 
bruxismo.

9. Al momento della cementazione, sabbiare la 
superficie interna dei restauri privi di metallo e 
quindi trattare sempre la superficie interna con un 
agente accoppiante silanico (ad esempio CERAMIC 
PRIMER II (GC)).

10. Smaltire gli scarti in conformità alle normative 
locali.

11. Per prevenire eventuali contaminazioni incrociate 
tra pazienti, non riutilizzare la punta di erogazione.

12. La punta di erogazione non può essere sterilizzata 
in autoclave o chemiclave.

13. Indossare gli occhiali protettivi durante la 
fotopolimerizzazione.

14. Se l’intensità della luce è inferiore, la 
fotopolimerizzazione può risultare insufficiente.

CONSERVAZIONE
Per un rendimento ottimale si raccomanda di 
conservare il prodotto in luogo fresco (4-25°C / 39,2-
77,0°F) lontano da temperature elevate e dalla luce 
solare diretta. 

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni 
d’uso possono essere classificati come pericolosi 
secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede 
di sicurezza disponibili su:  
http://www.gceurope.com

Possono anche essere richieste al fornitore.

Segnalazione degli effetti indesiderati: 
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto 
indesiderato, reazione o eventi simili verificatisi 
dall’uso di questo prodotto, compresi quelli non 
elencati in queste istruzioni per l’uso, si prega 
di segnalarli direttamente attraverso il sistema 
di vigilanza pertinente, selezionando l’autorità 
competente del proprio paese accessibile attraverso 
il seguente link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/
medical-devices/ contacts_en 
così come al nostro sistema di vigilanza interna:  
vigilance@gc.dental 
In questo modo si contribuirà a migliorare la sicurezza 
di questo prodotto.

Ultima revisione: 02/2021

Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso. ES

Instrucciones de uso para REPOSICIONES

GRADIA® PLUS 
SISTEMA DE COMPOSITE MODULAR PARA 
RESTAURACIONES INDIRECTAS

Para uso exclusivo de profesionales de la Odontología 
en las aplicaciones recomendadas.

INDICACIONES
1. Coronas y puentes (con soporte metálico).
2. Restauraciones libres de metal: Coronas jacket, 

Inlays, Onlays, Carillas laminadas.
3. Supraestructuras de implantes.
4. Reprodución de tejido de encías para 

restauraciones de coronas.

CONTRAINDICACIONES
Evitar el uso de este producto en pacientes con 
alergias conocidas al monómero de metacrilato y 
polímeros de metacrilato.

TIEMPOS DE IRRADIACIÓN Y POLIMERIZACIÓN

Unidad de 
Luz LABO LIGHT DUO STEP- LIGHT 

SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Modo Paso 
a Paso***

Modo 
Completo

Pre- 
Polimeri- 
zación**

Polimeri- 
zación 
Final

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 seg.* 3 min. 10 seg.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 seg.* 90 seg. 10 seg.* 5 min.

* Para una superficie de una corona unitaria. 
** Distancia de la fuente de luz : 3cm. 
*** Grosor: 0.1mm o menos.

PRECAUCIONES
1. En raros casos, este producto puede causar 

sensibilidad en algunas personas. En caso de 
que se produzcan estas reacciones, hay que 
interrumpir el uso del producto y consultar a un 
médico.

2. Lleve protector de ojos y guantes de plástico 
o goma durante su uso, en especial para evitar 
contacto directo con las pastas y capa inhibida 
para prevenir posibles sensibilidades.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER 
Z (GC) y CERAMIC PRIMER II (GC) son líquidos 
y gases altamente inflamables. Manténgalos 
alejados del calor, superficies calientes, llamas 
o cualquier fuente de ignición. Manténgalos 
alejados de la luz solar.Mantenga los recipientes 
cerrados. Almacénelos en un lugar bien ventilado. 
Manténgalos frescos.

4. Tras dispensar el producto ponga el tapón de la 
jeringa o el bote inmediatamente.

5. Cuando ajuste o pula la superficie utilice un 
aspirador y evite inhalar el polvo.

6. En caso de contacto con la piel o tejidos, limpie de 
inmediato con algodón. Aclare con agua.

7. En caso de contacto con los ojos enjuague 
inmediatamente con agua abundante y pida 
atención médica.

8. Este producto no debe ser utilizado para 
maloclusiones o bruxismos.

9. En el momento de la cementación arene la 
superficie interna de la restauración libre de 
metal y asegúrese de tratarlo con una silano (p.e.. 
CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Elimine los residuos de acuerdo a la legislación 
local.

11. Para prevenir la contaminación cruzada entre 
pacientes, no vuelva a usar la punta dispensadora.

12. La punta dispensadora no puede esterilizarse en 
autoclave o químicamente.

13. Llevar gafas de protección ocular durante la 
fotopolimerización.

14. Baja intensidad de la luz puede causar un fraguado 
insuficiente.

ALMACENAMIENTO
Recomendado para un rendimiento óptimo, 
almacenar en un lugar fresco (4-25°C / 39.2-77.0 °F) 
alejado de altas temperaturas y de la luz del sol. 

Algunos de los productos mencionados en las 
presentes instrucciones pueden clasificarse como 
peligrosos según GHS. 
Siempre familiarizarse con las hojas de datos de 
seguridad disponibles en: http://www.gceurope. com

También se pueden obtener de su proveedor.

Informes de efectos no deseados: 
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto 
no deseado, reacción o situaciones similares 
experimentados por el uso de este producto, 
incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción 
para su uso, infórmelos directamente a través del 
sistema de vigilancia correspondiente, seleccionando 
la autoridad correspondiente de su país. Accesible 
a través del siguiente enlace: https://ec.europa.eu/ 
growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
así como a nuestro sistema de vigilancia interna:  
vigilance@gc.dental 
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de 
este producto.

Última revisión: 02/2021

Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing NL

Gebruiksaanwijzing voor NAVULVERPAKKINGEN

GRADIA® PLUS 
LICHTUITHARDEND COMPOSIET VOOR 
INDIRECTE RESTAURATIES

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen 
door tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN:
1. Kroon- en Brugwerk (met een metalen basis).
2. Metaalvrije restauraties: Jacket kronen, Inlays, 

Onlays, Veneers.
3. Supra-structuren op implantaten.
4. Reproduceren van tandvlees voor 

kroonrestauraties.

CONTRA INDICATIES:
Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten 
waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor 
methacrylaat monomeer en methacrylaat polymeer.

BELICHTINGSTIJD EN UITHARDINGSAPPARAAT

Uithardings- 
apparaat LABO LIGHT DUO STEP- LIGHT 

SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Step- 
mode** Full- mode

Pré- 
polymeri- 
satie**

Definitieve 
uitharding

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Voor een vlak van een enkele kroon. 
** Afstand tot de lichtbron: 3cm. 
*** Dikte: 0.1mm of minder.

WAARSCHUWING
1. In sommige gevallen kan overgevoeligheid voor 

dit product niet worden uitgesloten. Mochten 
zich allergische reacties voordoen, dan moet de 
toepassing in die gevallen worden stopgezet en 
een arts worden geconsulteerd.

2. Draag oogbescherming en plastic- of 
rubberhandschoenen gedurende de verwerking 
vooral voor direct contact met de pasta en de 
zuurstof inhibtie kunststoflagen om eventuele 
gevoeligheid te voorkomen.

3. LUSTRE PAINT, LP VERDUNNINGSVLOEISTOF, 
SEPARATOR, DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / 
METAL PRIMER Z (GC) en CERAMIC PRIMER II (GC) 
zijn uiterst brandbare vloeistoffen en dampen. 
Houd weg van hitte, hete oppervlakken, vonken, 
open vlammen en andere ontstekingsbronnen. 
Houd weg van direct zonlicht. Houd de verpakking 
goed gesloten. Bewaar op een goed geventileerde 
plek. Koel houden. 
Na doseren, onmiddellijk de dop terugplaatsen op 
het spuitje of het flesje.

4. Zuig af en draag een stofmasker om inademen van 
stof te voorkomen tijdens bewerken of polijsten 
van het veneeroppervlak.

5. In geval van contact met het orale slijmvlies 
of huid, onmiddellijk verwijderen met een 
katoenpropje. Spoelen met water.

6. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk de 
ogen uitspoelen met veel water en zoek medische 
hulp.

7. Dit product zal niet gebruikt worden bij 
malocclusie, klembeet of bruxisme.

8. Tijdens de bevestigingsprocedure, zandstraal de 
binnenzijde van metaalvrije restauraties, en wees 
er zeker van dat de binnenzijde wordt behandeld 
met een silane bindmiddel

9. (b.v. CERAMIC PRIMER II (GC)).
10. Voer alle afval af volgens de plaatselijke 

verordeningen.
11. Gebruik een doseertip slechts eenmaal om 

kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen.
12. Doseertips kunnen niet chemisch of in een 

autoclaaf gesteriliseerd worden.
13. Draag oogbescherming tijdens het belichten.
14. Een lagere lichtintensiteit kan leiden tot 

onvolledige polymerisatie.

OPSLAG
Voor een optimale prestatie wordt aanbevolen om 
koel te bewaren (4-25°C / 39.2-77.0 °F) uit het bereik 
van direct zonlicht.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen 
in de huidige gebruiksaanwijzing kunnen worden 
geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. 
Maak u vertrouwd met de 
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:  
http://www.gceurope.com

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Ongewenste effecten-rapporteren: 
Als u zich bewust wordt van enige vorm 
van ongewenst effect, reactie of soortgelijke 
gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, 
inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing 
worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via 
het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste 
autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk 
via de volgende link: https://ec.europa.eu/growth/ 
sectors/medical-devices/contacts_en evenals ons 
interne waarschuwingssysteem:  
vigilance@gc.dental 
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van 
de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 02/2021

Læs omhyggeligt
brugsanvisningen inden brug. DA

Brugsvejledning for REFILL

GRADIA® PLUS 
MODULOPBYGGET KOMPOSITSYSTEM TIL 
INDIREKTE RESTAURERINGER

Udelukkende til benyttelse af tandlæger/ 
tandteknikere til de i denne brugsanvisning 
beskrevne indikationer.

INDIKATIONER
1. Krone og broarbejde med metalunderstøttelse.
2. Metalfrie restaureringer: Kroner, Inlays, Onlays, 

facader.
3. Til implantat suprakonstruktioner ved KBF-terapi
4. Gengivelse af gingivalt væv til kroner.

KONTRAINIDIKATIONER
Undgå anvendelse af dette produkt til patienter med 
kendte allergier overfor methacrylat monomerer og 
methacrylat polymerer.

BELYSNINGSTID OG HÆRDELAMPE

Polymerisa- 
tionslampe LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 

SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Step- 
mode** Full- mode For-hærd** Efter hærd

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* For hver overflade på singlekroner. 
** Afstand fra lyskilde: 3 cm. 
*** Tykkelse: max 0,1 mm.

ADVARSEL
1. I sjældne tilfælde kan materialet afstedkomme 

allergiske reaktioner hos nogle personer. Iagttages 
allergiske reaktioner anbefales det at stoppe 
brugen af produktet og søge læge.

2. Bær beskyttelsesbriller og plastik- eller 
gummihandsker ved brug, for at undgå direkte 
kontakt med materialer og iltinhiberede resinlag, 
og deraf mulige overfølsomhedsreaktioner.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER 
Z (GC) and CERAMIC PRIMER II (GC) er let 
antændelige væsker/materialer. Skal holdes væk 
fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og 
andre antændingskilder. Undgå direkte sollys. Sørg 
for tæt forsegling på materialerne. 
Opbevares i rum med god ventilering. Opbevares 
køligt.

4. Efter dispensering og umiddelbart brug sættes 
hætter tilbage på flasker og sprøjter.

5. Når overfladerne justeres eller poleres brug 
da mundbind/støvmaske og sug for at undgå 
inhalering af støvpartikler.

6. Ved kontakt med hud eller oralt væv fjernes 
materialet straks med et stykke bomuld og 
derefter skylles med vand.

7. I tilfælde af øjenkontakt skylles straks med rigelige 
mængder af vand og der søges læge.

8. Dette materiale må ikke bruges til malokklusion, 
bruxisme eller tænderskæren.

9. Ved cementering skal de indre overflader på de 
metalfrie restaureringer sandblæses og behandles 
med et silankoblingsmiddel (f.eks. CERAMIC 
PRIMER II ( GC)).

10. Bortskaf al affald i henhold til lokale 
bortskaffelsesregler.

11. For at undgå krydskontaminering mellem 
patienter, må appliceringsspidsen ikke genbruges.

12. Appliceringsspidsen kan ikke steriliseres i en 
autoklave eller chemiklave.

13. Anvend en beskyttelsesskærm eller lignede til 
beskyttelse af øjnene.

14. Lavere lysintensitet kan forårsage utilstrækkelig 
hærdning.

OPBEVARING

Opbevares koldt (4-25° C / 39.2 – 77.0 °F) undgå 
direkte sollys og høje temperaturer for optimal 
ydeevne. 

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. 
klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle 
arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på:  
http://www.gceurope.com

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Utilsigtede bivirkninger: 
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte 
effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt 
i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte 
til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://
ec.europa.eu/growth/sectors/medical- devices/
contacts_en 
Samt til vort interne overvågningssystem:  
vigilance@gc.dental 
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden 
omkring produktet

Sidst revideret: 02/2021

Läs noggrant anvisningarna
innan användning SV

Bruksanvisningar för REFILL FP.

GRADIA® PLUS 
MODULUPPBYGGT KOMPOSITSYSTEM FÖR 
INDIREKTA RESTAURERINGAR

Produkten ska endast användas av utbildad 
tandvårdspersonal inom de rekommenderade 
indikationerna.

INDIKATIONER
1. Kron & Bro konstruktioner (med metallunderstöd).
2. Metallfria ersättningar: Jacketkronor, inlägg, onlays 

samt Veneers.
3. Implantatstödd protetik.
4. Reproduktion av mjukvävnad i samband med 

protetiska ersättningar.

KONTRAINDIKATIONER
Undvik att använda denna produkt på patienter 
med kända allergier mot metakrylatmonomer samt 
metakrylatpolymer.
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Ljushärdningstider och polymerisationenhet

Polymerisa- 
tionslampa LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 

SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Step- 
mode** Full- mode

Förpoly- 
merisa- 
tion**

Sluthärd- 
ning

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* För en yta av en singelkrona. 
** Distans från ljusenhet: 3cm 
*** Tjocklek: 0.1mm or less.

FÖRSIKTIGHET/VARNING
1. I vissa fall kan produkten orsaka sensibilitet hos 

vissa personer. Ifall sådana reaktioner skulle 
upptäckas, avbryt användningen av produkten 
och remittera till läkare.

2. Använd ögonskydd och plast- eller 
gummihandskar vid bruk för att undvika 
direktkontakt med pastor och syreinhiberade skikt. 
Detta för att förebygga möjlig sensibilitet.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL 
PRIMER Z (GC) och CERAMIC PRIMER II (GC) är 
brandfarliga samt avger ångor. Håll dessa borta 
från värme, varma ytor, gnistor, öppen eld och 
andra brandfarliga källor. Håll borta dessa från 
direkt solljus. Tillse att fp. är väl stängda. Förvaras i 
välventilerade utrymmen. Förvaras kallt.

4. Efter dosering, använd samt förslut omedelbart 
sprutor och flaskor.

5. Vid justering eller puts av ersättningen, använd 
dammuppsamlare och använd ansiktsmask för att 
undvika inhalering av slipdamm.

6. Ifall kontakt sker med oral vävnad eller hud, 
avlägsna omedelbart med bomull. Rengör med 
vatten.

7. Vid kontakt med ögon, tvätta omedelbart med 
stor mängd vatten och uppsök läkarvård.

8. Denna produkt ska inte användas vid 
bettavvikelser, pressande patienter eller bruxism.

9. Innan cementering, sandblästra de interna ytorna 
av metallfria ersättningar. Applicera därefter de 
interna ytorna med ett silanpreparat (e.g. CERAMIC 
PRIMER II (GC)).

10. Hantera restavfall i enlighet med lokala regler.
11. För att undgå korskontaminering mellan patienter, 

återanvänd inte appliceringsspetsen.
12. Appliceringsspetsen kan inte steriliseras i en 

autoklav eller kemiklav.
13. Använd lämpligt skydd för ögonen i samband med 

ljuspolymerisering.
14. En lägre ljusintensitet kan orsaka otillräcklig 

polymerisation.

FÖRVARING
Rekommendation för optimalt resultat, förvaras kallt 
(4-25°C / 39.2-77.0 °F). Förvara produkten borta från 
hög temperatur och direkt solljus.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande 
Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med 
GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra 
aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på;  
http://www.gceurope.com

Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Rapportering av oönskade effekter: 
Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, 
reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter 
användning av denna produkt, inklusive de som inte 
är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem 
direkt genom det relevanta vaksamhetssystemet 
genom att välja landets behöriga myndighet, finns 
tillgängligt via denna länk: https://ec.europa.eu/
growth/sectors/medical- devices/contacts_en 
såväl som vårt interna vaksamhetssystem:  
vigilance@gc.dental 
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för 
denna produkt.

Reviderad senast: 02/2021

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instruções de utilização. PT

Intruções para utilização das REPOSIÇÕES

GRADIA® PLUS 
SISTEMA DE COMPÓSITO MODULAR PARA 
RESTAURAÇÕES INDIRETAS

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções 
de utilização.

INDICAÇÕES
1. Coroas e Pontes (com suporte metálico).
2. Restaurações sem metal: Coroas de jaqueta, Inlays, 

Onlays, Facetas laminadas.
3. Supraestruturas sobre implantes.
4. Reprodução de tecido gengival para restaurações 

de coroa.

CONTRAINDICAÇÕES
Evitar a utilização deste produto em pacientes com 
alergia conhecida ao monómero e ao polímero de 
metacrilato.

TEMPO DE IRRADIAÇÃO E UNIDADE DE 
POLIMERIZAÇÃO

Unidade de 
polimeriza- 
ção

LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 
SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Modo** 
step Modo total Pré-polime- 

rização**
Polimeriza- 

ção final

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Para uma superfície de uma única coroa. 
** Distância da fonte de luz: 3 cm. 
*** Espessura: 0,1 mm ou menos.

CUIDADO
1. Em casos raros, o produto pode provocar reações 

de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se 
observem reações desse género, interrompa o uso 
do produto e consulte um médico.

2. Use oculos de protecao e luvas de plastico ou de 
borracha durante a operacao, em particular para 
evitar o contacto direto com camadas de pasta e 
resina inibida pelo ar, a fim de evitar uma possivel 
reacao de sensibilidade.

3. LUSTRE PAINT, LÍQUIDO DE DILUIÇÃO LP, 
SEPARATOR, DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / 
METAL PRIMER Z (GC) e CERAMIC PRIMER II (GC) 
são líquidos e vapores muito inflamáveis. Manter 
afastado de fontes de calor, de superfícies quentes, 
de fagulhas, de chamas abertas e outras fontes 
de ignição. Manter afastado da luz direta do 
sol. Manter o recipiente devidamente fechado. 
Guardar num local bem ventilado. Manter fresco.

4. Depois de dispensar, utilizar imediatamente e 
repor as tampas da seringa ou do frasco.

5. Durante o procedimento complexo de polimento 
ou ajuste da faceta, utilizar um aspirador e uma 
máscara de proteção para evitar inalar o pó.

6. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, 
remover imediatamente com algodão. Lavar com 
água.

7. Em caso de contacto com os olhos, lavar 
imediatamente os olhos com água abundante e 
consulte o médico.

8. Este produto não deve ser usado em casos de má 
oclusão, cerrar os dentes ou bruxismo.

9. Aquando da cimentação, tratar com jato de óxido 
de alumínio a superfície interna de restaurações 
sem metal, e certificar-se de tratar a superfície 
interna com um agente de ligação de silano (p.ex. 
CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Eliminar todos os resíduos em conformidade com 
a norma local.

11. Para prevenir contaminação cruzada entre 
pacientes, não reutilizar as pontas aplicadoras.

12. As pontas aplicadoras não podem ser esterilizadas 
em autoclave ou chemiclave.

13. Utilizar óculos de proteção durante a 
fotopolimerização.

14. Baixa intensidade de luz pode significar 
polimerização insuficiente.

ARMAZENAMENTO
Para um desempenho ótimo, recomenda-se o 
armazenamento num local fresco (4-25°C / 39,2-77,0 
°F), protegido de temperaturas altas ou da luz direta 
do sol. 

Alguns produtos referenciados nas presentes 
instruções de utilização podem ser classificados como 
perigosos de acordo com a GHS.

Sempre familiarize-se com as fichas de informação de 
segurança disponíveis em:  
http://www.gceurope.com

Estas também podem ser obtidas através do seu 
distribuidor.

Relatório de efeitos indesejados: 
Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de 
efeito indesejado, reação ou situações semelhantes 
experimentados pelo uso deste produto, incluindo 
aqueles não listados nesta instrução para uso, por 
favor comunique-os diretamente através do sistema 
de vigilância correspondente, selecionando a 
autoridade apropriada de seu país. acessível através 
do seguinte link: https://ec.europa.eu/growth/
sectors/medical- devices/contacts_en 
bem como ao nosso sistema interno de vigilância:  
vigilance@gc.dental 
Desta forma, você contribuirá para melhorar a 
segurança deste produto.

Última revisão: 02/2021

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε
διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης EL

Οδηγίες Χρήσης για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

GRADIA® PLUS 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και τις 
προτεινόμενες ενδείξεις.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Στεφάνες και γέφυρες (με μεταλλικό σκελετό).
2. Αποκαταστάσεις χωρίς μεταλλικό σκελετό: 

στεφάνες τύπου Jacket, ‘Ενθετα, Επένθετα και 
όψεις.

3. Υπερκατασκευές επί εμφυτευμάτων.
4. Αναπαραγωγή ουλικών ιστών για στεφάνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με 
γνωστή αλλεργία στα μεθακρυλικά μονομερή και 
πολυμερή.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

Συσκευή 
φωτοπολυ- 
μερισμού

LABOLIGHT DUO STEP- LIGHT 
SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Step- 
mode** Full- mode

Προ- 
φωτοπολυ- 
μερισμός

τελικός 
πολυμερι- 

σμός

OPAQUE - 1 min. Pre-Cure**
Τελικός 

πολυμερι- 
σμός

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Για μία επιφάνεια μονής στεφάνης. 
** Απόσταση από την πηγή : 3cm. 
***Πάχος: 0.1mm or less.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να 

προκαλέσει υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. 
Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις διακόψτε 
τη χρήση του προϊόντος και αναζητείστε ιατρική 
συμβουλή.

2. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και ελαστικά 
γάντια κατά τη διάρκεια χρήσης ώστε να 
αποφύγετε την άμεση επαφή με την πάστα και τα 
στρώματα ζώνης αναστολής πολυμερισμού ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν περίπτωση υπερευαισθησίας.

3. Τα LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER 
Z (GC) και CERAMIC PRIMER II (GC) είναι ιδιαίτερα 
εύφλεκτα και πτητικά. Κρατήστε τα μακριά από 
θερμότητα, θερμές επιφάνειες, φλόγα και άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Φυλάξτε τα μακριά από την 
άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Κρατήστε τη 
συσκευασία ερμητικά κλειστή. Φυλάξτε το υλικό σε 
καλά αεριζόμενο και δροσερό χώρο.

4. Μετά τη δοσομέτρηση, χρησιμοποιήστε αμέσως 
το υλικό και επανατοποθετήστε τα καπάκια στις 
σύριγγες ή τα μπουκαλάκια.

5. Κατά τη διαμόρφωση και στίλβωση της επιφάνειας 
της όψης χρησιμοποιήστε αναρρόφηση για τη 
σκόνη και φορέστε ειδική μάσκα προφύλαξης 
από τη σκόνη προς αποφυγή εισπνοής ποσότητας 
αυτής.

6. Σε περίπτωση επαφής με το στοματικό 
βλεννογόνο ή το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως το 
υλικό με βαμβάκι. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

7. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους 
οφθαλμούς, αμέσως ξεπλύνετε τα μάτια με 
άφθονη ποσότητα νερού και αναζητείστε ιατρική 
συμβουλή.

8. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις κακής σύγκλεισης, παραλειτουργιών 
ή βρουξισμό.

9. Στη φάση της συγκόλλησης, αμμοβολήστε την 
εσωτερική επιφάνεια των αποκαταστάσεων χωρίς 
μεταλλικό σκελετό και στη συνέχεια εφαρμόστε 
στην εσωτερική επιφάνεια παράγοντα σιλανίου 
(π.χ. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Απορρίψτε όλα τα απορρίμματα με βάση τους 
τοπικούς κανονισμούς.

11. Για την αποφυγή της διασταυρούμενη επιμόλυνσης 
μεταξύ των ασθενών, μην επαναχρησιμοποιείτε το 
ρύγχος δοσομέτρησης.

12. Το ρύγχος δοσομέτρησης δεν αποστειρώνεται σε 
αυτόκαυστο κλίβανο ή κλίβανο ξηράς θερμότητας.

13. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια 
του φωτοπολυμερισμού.

14. Χαμηλότερης έντασης εκπομπή μπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή φωτοπολυμερισμό.

ΦΥΛΑΞΗ
Για καλύτερη απόδοση συστήνεται η φύλαξη σε 
δροσερό μέρος (4-25°C / 39.2-77.0 °F) μακριά από 
τις υψηλές θερμοκρασίες και την άμεση έκθεση στο 
ηλιακό φως..

Kάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις 
παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν 
ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. 
Εξοικειωθείτε πάντα με τις οδηγίες ασφαλείας που 
διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.gceurope. 
com

Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον 
προμηθευτή σας.

Αναφορά για ανεπιθύμητες ενέργειες: 
Αν ενημερωθείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη 
ενέργεια, αντίδραση ή παρόμοια γεγονότα από 
τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
και όσων δεν αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες 
χρήσης, παρακαλούμε δηλώστε τις αμέσως στο 
ειδικό σύστημα επιλέγοντας την κατάλληλη αρχή 
της χώρας σας που μπορείτε να βρείτε μέσα από την 
ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/ 
sectors/medical-devices/contacts_en καθώς και στο 
εσωτερικό σύστημα ασφαλείας της εταιρείας:  
vigilance@gc.dental 
 Με τον τρόπο αυτό συντελείτε στην βελτίωση της 
ασφάλειας χρήσης αυτού του προϊόντος.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 02/2021

Läs bruksanvisningen noga före  
användning. NO

Bruksveiledning for refill

GRADIA® PLUS 
MODULÆRT KOMPOSITTSYSTEM FOR 
INDIREKTE RESTAURERINGER

Skal kun brukes av tannhelsepersonell innenfor 
anbefalte indikasjoner.

INDIKASJONER
1. Krone-/broarbeider (med metallstøtte).
2. Metallfrie restaureringer: Helkeram med eller uten 

kjerne, Inlays, Onlays, Skallfasader (Laminat).
3. Implantatstøttede Krone-/broarbeider.
4. Reproduksjon av tannkjøtt ved alle typer Krone-/ 

broarbeider.

KONTRAINDIKASJON
Unngå å bruke dette produktet på pasienter med 
kjent allergi overfor methacrylater.

BESTRÅLING TID OG HERDELAMPE

Herdelampe LABO LIGHT DUO STEP- LIGHT 
SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Trinn- 
mode** Full-mode Forhånds- 

herding**
Avslutten- 
de herding

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 seg.* 3 min. 10 seg.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 seg.* 90 seg. 10 seg.* 5 min.

* For én overflate på en enkeltkrone. 
** Avstand fra lyskilde: 3cm. 
*** Tykkelse: 0,1 mm eller mindre.

ADVARSLER
1. I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende 

reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans 
behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

2. Bruk beskyttelsesbriller under lyspolymerisering. 
Bruk plast- eller latexhansker under arbeidet 
for å unngå direktekontakt med pasta og 
oksygeninhibert resinlag for å forhindre potensiell 
sensibilitet.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER 
Z (GC) og CERAMIC PRIMER II (GC) er svært 
brennbart og fordamper lett. Må ikke brukes nær 
varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og 
andre antennelseskilder. Hold unna direkte sollys. 
Hold flaske / kontajner godt lukket. Oppbevares i 
godt ventilerte omgivelser. Oppbevares kjølig.

4. Materialet skal brukes umidelbart etter applisering, 
og sett korken på sprøyte eller flaske.

5. Når du justerer eller polerer overflate, bruk en 
støvsamler og bruk støvmaske for å unngå å puste 
inn støv.

6. I tilfelle kontakt med orale vev eller hud, fjern 
materialet umiddelbart bomull. Skyll med vann.

7. Ved kontakt med øynene, vask straks øynene med 
store mengder vann og kontakt lege.

8. Dette produktet bør ikke brukes for malocclusion, 
tannpressing eller bruxisme.

9. På tidspunktet for sementering, sandblås den indre 
overflaten på metallfrie restaureringer,

10. og vær sikker på å behandle den indre overflate 
med et silan-koblingsmiddel (f.eks CERAMIC 
PRIMER II (GC)).

11. Kast innhold/beholder i henhold til lokale 
forskrifter.

12. For å hindre krysskontaminering mellom pasienter 
skal applikasjonsspissen ikke gjenbrukes.

13. Applikasjonsspissen kan ikke steriliseres i autoklave 
eller i kjemiklave.

14. Bruk beskyttelsesbriller under lysherding.
15. Lavere lysintensitet kan resultere i utilstrekkelig 

herding.

LAGRING
For optimal ytelse, oppbevar produktet på et 
kjølig sted (4-25 ° C / 39,2 til 77,0 ° F) unngå høye 
temperaturer og direkte sollys.

Noen av produktene som presenteres i de 
foreliggende bruksanvisninger kan være klassifisert 
som farlige i henhold til EUs forordning om 
klassifisering, merking og emballering av stoffer og 
stoffblandinger GHS/CLP. Vær alltid oppdatert på 
HMS-databladene som du finner på: 
http://www.gceurope.com

Uønskede effekter-Rapportering: 
Hvis du blir klar over noen form for uønsket effekt, 
reaksjon eller lignende hendelser som oppleves 
ved bruk av dette produktet, inkludert de som 
ikke er oppført i denne bruksanvisningen, må du 
rapportere dem direkte gjennom det aktuelle 
overvåkingssystemet ved å velge riktig myndighet i 
ditt land tilgjengelig gjennom følgende lenke: https://
ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/ 
contacts_en 
så vel som vårt interne årvåkenhetssystem: 
vigilance@gc.dental 
På denne måten vil du bidra til å forbedre sikkerheten 
til dette produktet.

Sist revidert: 02/2021

Lue ohjeet huolellisesti  
ennen käyttöä. FI

Käyttöohje TÄYTTÖPAKKAUKSILLE

GRADIA® PLUS 
MODULAARINEN YHDISTELMÄMUOVI-
JÄRJESTELMÄ EPÄSUORIA TÖITÄ VARTEN

Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten käyttöön 
suositelluissa käyttöindikaatioissa.

KÄYTTÖINDIKAATIOT
1. Kruunut ja sillat (metallirungolla).
2. Metallittomat työt: vaippakruunut, inlay- ja onlay-

täytteet ja laminaatit.
3. Implantin päälle tulevat rakenteet.
4. Ienkudoksen jäljittely kruunuissa.

KONTRAINDIKAATIOT
Vältä tuotteen käyttämistä potilailla, joiden tiedetään 
olevan allergisia metakrylaattimonomeereille tai 
metakrylaattipolymeereille.

Kovetusajat valokovetuslaitteille

Laite LABO LIGHT DUO STEP- LIGHT 
SL-I

LABO- 
LIGHT 
LV-III,II

Esikovetus** Lopullinen 
valokovetus Esikovetus** Lopullinen 

valokovetus

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Yksittäisen kruunun yhdelle pinnalle. 
** Etäisyys valonlähteestä: 3 cm. 
*** Paksuus: 0,1 mm tai vähemmän.

VAROITUKSET
1. Joissakin harvinaisissa tapauksissa valmiste saattaa 

aiheuttaa potilaille herkkyysoireita. Jos tällaisia 
oireita esiintyy, tuotteen käyttö on lopetettava ja 
potilas on ohjattava lääkärin vastaanotolle.

2. Käytä silmäsuojaimia ja muovi- tai kumihansikkaita 
hoitotoimenpiteen aikana välttääksesi suoraa 
kosketusta pastaan ja pehmeisiin resiinikerroksiin 
sekä mahdollista herkistymistä.

3. LUSTRE PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE-HARDNER, METAL PRIMER II / METAL PRIMER 
Z (GC) ja CERAMIC PRIMER II (GC) ovat erittäin 
herkästi syttyviä nesteitä ja höyryjä. Pidä tuotteet 
suojassa kuumilta lämpötiloilta, kuumilta pinnoilta, 
kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Pidä 
poissa suorasta auringonvalosta. Pidä pakkaukset 
tiukasti suljettuina. Säilytä hyvin ilmastoidussa 
paikassa. Säilytä viileässä.

4. Annostelun jälkeen tuote on käytettävä heti ja 
ruisku tai pullo on suljettava uudelleen.

5. Kun muokkaat tai kiillotat fasadin pintaa, käytä 
pölynkerääjää ja pölysuojainta, jotta pölyä ei pääse 
hengitysteihin.

6. Jos tuotetta pääsee suun alueen kudoksille tai 
iholle, poista se välittömästi pumpulitupolla. 
Huuhdo vedellä.

7. Jos tuotetta pääsee silmiin, huuhtele välittömästi 
runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

8. Tätä tuotetta ei pidä käyttää purentavirheiden tai 
bruksismin hoidossa.

9. Hiekkapuhalla metallittoman työn sisäpintaa 
sementoinnin aikana ja muista käsitellä sisäpinta 
silaanilla (esim. CERAMIC PRIMER II (GC)).

10. Hävitä jätteet paikallisten säännösten mukaisesti.
11. Jotta potilaiden välillä ei tapahtuisi 

ristikontaminaatiota, kärkeä ei saa käyttää 
uudelleen.

12. Annostelukärkeä ei voi steriloida höyry- tai 
kaasuautoklaavissa.

13. Käytä suojalaseja valokovetuksen aikana.
14. Valon matalampi intensiteetti voi johtaa 

riittämättömään kovettumiseen.

SÄILYTYS
Käyttövarmuuden takaamiseksi suosittelemme 
säilytystä viileässä, suoralta auringonvalolta suojattuna 
(4-25 ° C / 39,2-77,0°F).

Jotkin tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteet 
saatetaan GHS-järjestelmässä luokitella vaarallisiksi. 
Tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteisiin 
osoitteessa:  
http://www.gceurope.com

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myös 
jälleenmyyjiltä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen: 
Jos saat tietää, että tämän tuotteen käytön yhteydessä 
on esiintynyt ei-toivottuja vaikutuksia tai reaktioita 
tai vastaavia tapahtumia, myös sellaisia, joita ei tässä 
ohjeessa ole lueteltu, ilmoita niistä oman asuinmaasi 
viranomaiselle kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta 
(ks. linkki) 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/ medical-
devices/contacts_en 
sekä sisäiseen ilmoitusjärjestelmäämme osoitteeseen  
vigilance@gc.dental 
Näin autat meitä parantamaan tämän tuotteen 
turvallisuutta.

Viimeisin päivitys: 02/2021

SSeb elum digunakan, 
bac alah petunjuk dengan ININ

GRADIA® PLUS 
SISTEM KOMPOSIT MODULAR UNTUK 
RESTORASI TIDAK LANGSUNG

Digunakan hanya untuk dokter gigi dalam indikasi 
yang disarankan.

INDIKASI
1. Mahkota dan Bridgework / jembatan (dengan 

dasar logam)
2. Restorasi logam bebas: Mahkota jacket, Inlay, 

Onlay, dan Pelapis Veneer
3. Suprastruktur implan
4. Reproduksi jaringan gusi untuk restorasi mahkota

KONTRAINDIKASI
Hindari penggunaan produk ini pada pasien yang 
diketahui alergi terhadap monomer metakhrilat, 
polimer metakhrilat atau alkohol.

Waktu dan Unit Penyinaran

Curing unit LABOLIGHT DUO STEPLIGHT 
SL-I-

LABOLIGHT
LV-III,II

Step- 
mode** Full- mode Pre- Cure** Final cure

OPAQUE - 1 min. - 1 min.

PASTE HB, 
PASTE 
LB, GUM 
SHADES 
LB, GUM 
SHADES HB

10 sec.* 3 min. 10 sec.* 3 min.

LUSTRE
PAINT *** 10 sec.* 90 sec. 10 sec.* 5 min.

* Untuk satu permukaan pada satu mahkota 
** jauh dari sumber cahaya: 3cm. 
*** Ketebalan: 0.1mm atau kurang.

PERHATIAN
1. Dalam kasus yang jarang terjadi, produk ini dapat 

menyebabkan hipersensitif pada beberapa orang. 
Jika reaksi tersebut dialami, hentikan penggunaan 
produk dan konsultasikan dengan dokter.

2. Kenakan pelindung mata dan sarung tangan 
plastik atau karet selama operasi khususnya untuk 
menghindari kontak langsung dengan pasta 
dan lapisan resin yang terhambat udara untuk 
mencegah sensitivitas yang mungkin terjadi.

3. LUSTER PAINT DILUTING LIQUID, SEPARATOR, 
DIE HARDNER, GC METAL PRIMER II / GC METAL 
PRIMER Z dan GC CERAMIC PRIMER II adalah cairan 
dan uap yang sangat mudah terbakar. Jangan 
gunakan dekat api langsung. Jauhkan dari sumber 
nyala api. Jauhkan dari sinar matahari langsung.

4. Saat menyesuaikan atau memoles permukaan 
veneer, gunakan kolektor debu dan memakai 
masker debu untuk menghindari menghirup 
debu.

5. Dalam kasus kontak dengan jaringan atau kulit 
mulut, segera hapus dengan kapas. Siram dengan 
air.

6. Dalam kasus kontak dengan mata, segera cuci 
mata dengan banyak air dan cari bantuan medis.

7. Produk ini tidak boleh digunakan untuk maloklusi, 
clementing atau bruxism.

8. Pada saat sementasi, sandblast permukaan bagian 
dalam restorasi bebas logam, dan kemudian 
pastikan untuk merawat permukaan bagian dalam 
dengan coupling silan agent (misalnya PRIMER II 
KERAMIK).

9. Buang semua sampah sesuai dengan peraturan 
setempat.

10. Untuk mencegah kontaminasi silang antara pasien, 
jangan menggunakan kembali tip pembagi.

11. Ujung pengeluaran tidak dapat disterilisasi dalam 
autoklaf atau chemiclave.

12. Gunakan kacamata pelindung mata selama 
penyinaran.

13. Intensitas cahaya yang lebih rendah dapat 
menyebabkan penyinaran tidak memadai.

PENYIMPANAN
Rekomendasi untuk kinerja yang optimal, simpan di 
tempat yang sejuk (4-25°C / 39.2-77.0 °F) jauhkan dari 
suhu tinggi atau sinar matahari langsung.

Beberapa produk yang dirujuk dalam Petunjuk 
Penggunaan saat ini dapat diklasifikasikan sebagai 
bahan berbahaya menurut GHS.

Selalu informasikan diri sendiri dengan Lembar data 
keamanan yang tersedia di:  
http://www.gceurope.com

Semua dapat diperoleh dari pemasok Anda.

Terakhir revisi: 02/2021
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